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A despeito dos recentes avanços no tratamento das fraturas faciais as fraturas de 
mandíbulas atróficas edêntulas permanecem como um desafio cirúrgico e não há 
consenso quanto à melhor técnica de tratamento. Isto é devido a fatores inerentes a esta 
patologia, a relativa raridade da mesma, que gera inexperiência dos cirurgiões, e a 
escassez de informação sobre o tema na literatura cirúrgica. Foi proposto avaliar 
comparativamente, in vitro, por meio de testes mecânicos e fotoelásticos a fixação de 
fraturas de mandíbulas atróficas por diferentes sistemas. Para os testes mecânicos de 
carregamento linear, foram utilizadas 20 réplicas de mandíbulas humanas atróficas de 
poliuretano. Estas mandíbulas foram divididas em 4 grupos, sendo 5 mandíbulas íntegras 
para o grupo controle, e 15 mandíbulas com a simulação de fratura unilateral direita do 
corpo mandibular, divididas em 3 grupos teste, com 5 mandíbulas cada, e fixadas por 
meio dos 3 sistemas de fixação a seguir. Grupo 2.4 mm convencional: 1 placa 
reconstrutiva de 2.4mm; Grupo 2.4mm com travamento: 1 placa reconstrutiva 2.4mm 
com sistema de travamento; Grupo 2.0mm com travamento: 1 placa reconstrutiva 2.0mm 
com sistema de travamento. Para os testes fotoelásticos, foi utilizada uma amostra de 4 
réplicas de mandíbulas humanas atróficas de resina fotoelástica, submetidas a 
carregamento linear, sendo uma mandíbula íntegra e as restantes com a simulação do 
traço de fratura, cada uma fixada com os 3 sistemas já descritos para os grupos  dos testes 
mecânicos. Os resultados indicaram diferença estatisticamente significante entre os 
grupos que o sistema de fixação 2.4mm com travamento apresentou maior resistência, 
seguido pelo o sistema 2.4mm convencional e grupo controle. A menor resistência foi 
apresentada pelo sistema de fixação 2.0mm com travamento. Na análise qualitativa por 
meio dos testes fotoelásticos observou-se que as tensões iniciam-se no corpo mandibular 
e com o decorrer do deslocamento e incidência da carga, a mesma passa a se dissipar 
principalmente para a região posterior, se concentrando na região próxima ao ângulo 
mandibular para todos os grupos. Porém nos grupos 2.4mm e 2.0mm com travamento 
observou-se melhor distribuição de cargas ao longo de toda fixação. Dentro das condições 
deste estudo concluiu-se que: 1. O sistema de placas com travamento aumenta a 
resistência, pelo favorecimento da melhor distribuição de tensões, quando aplicado em 
fraturas de mandíbulas atróficas; 2. Os sistemas de placas reconstrutivas testados 
apresentaram eficiência mecânica adequada a aplicação na fixação de fraturas de 
mandíbulas atróficas. 
Palavras-Chave: Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais, Cirurgia de 




 ABSTRACT  
The spite of the recent advances in the treatment of face fractures as atrophic mandible 
fractures remain as a surgical challenge and it does not have consensus for the best 
technique treatment. It has inherent factors to this pathology, the relative rarity of this 
trauma, generating short experience by the surgeons, and the scarcity of information on 
the subject in surgical literature. The objective of this research was to evaluate in vitro by 
means of photoelastic and mechanical tests the atrophic mandible fractures  setting by 
different systems. To the photoelastic test were used 4 models of human atrophic 
mandibles made of photoelastic resin, subjected to linear loading, a integer jaw for control 
test and  the others for simulation of right side unilateral fracture of the mandibular body, 
treated with 3 methods of fixation system: Group 2.4mm convencional 1 reconstructive 
titanium plate of 2.4mm, Group 2.4 locking system 1 reconstructive titanium plate locking 
system 2.4mm, Group 2.0 locking system 1 reconstructive titanium plate locking system 
2.0mm. For mechanical testing were used a sample of 20 models of human atrophic 
mandibles made of polyurethane and subjected to linear loading test, 5 intact mandibles 
for substrate control test, and 4 groups of 5 each jaw treated  with  3 methods of fixation 
system as described before and submitted to the torcional forces until maximum 
displacement of 10 mm. As results we had that the averages and the shunting line 
standard of the higher loading resistance indicated that in the respective test, the group 2 
had been the one that had presented greater resistance to loads, with statistical 
significant difference between these groups. With in sequence decreasing intermediate 
resistance the group 1 and group Control. The smaller resistance was presented by group 
2.4mm locking. In the qualitative analysis by means of the photoelastic tests we observed 
that the groups had presented similar results. In the images with displacement it is 
possible to verify that the tensions initiate in the mandible body and with elapsing of the 
displacement and incidence of the load, the same passes to waste mainly for the posterior 
region, concentrating in the next to the region of the mandible angle, in special next to 




the groups 2.4mm and 2.0mm locking a better load distribution was observed throughout 
all fixation system. In accordance with the applied methodology, resulted gotten, and 
inside of the limitations of this research, we can conclude that: 1. The locking plate system 
increases the resistance with a better tension distribution of the forces when subjected to 
linear loading test when applied to atrophic mandible fractures; 2. The reconstructive 
plate system tested in this research presented mechanics efficiency for atrophic mandible 
fracture treatment. 
 
Key Words: Oral and Maxillofacial Surgery, Trauma Surgery, Atrophic Mandible Fractures, 
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A mandíbula edêntula sofre atrofia óssea que leva a diminuição da altura e 
espessura óssea, tornando o osso mais susceptível a fraturas. O edentulismo tem reduzido 
nos Estados Unidos desde 1950 (Oliver, 1993) e atualmente aproximadamente 8% da 
população adulta americana é completamente edêntula. Porém os avanços nos 
tratamentos em saúde, com a eliminação das epidemias que provocam doenças 
infecciosas e as vantagens gerais de se viver em uma ascendente sociedade moderna tem 
favorecido o aumento da expectativa de vida em vários locais do mundo, tornando a 
população demograficamente mais velha. Em 1900, a expectativa de vida nos Estados 
Unidos era de 47 anos, já em 2004, a expectativa subiu para 77,8 anos. Em 2030, 20% da 
população dos Estados Unidos terá mais de 65 anos. A parte da população que mais 
cresce é o segmento das pessoas com 85 anos ou mais, em 2050 a projeção é para 
aproximadamente 20 milhões de idosos nesta faixa etária (US Census Bureau, 2007). 
A fratura em mandíbula atrófica ocorre principalmente na população idosa 
(Bruce,1976; Friedman, 1996). Além da própria atrofia óssea subsequente ao edentulismo, 
existem vários fatores que podem contribuir para o enfraquecimento da mandíbula nesse 
grupo etário. Um destes é a redução da vascularização ou o decréscimo do fluxo 
sanguíneo nos idosos (Scott, 1997; Bradley, 1975). Esta perda de massa óssea e a 
diminuição da vascularização reduzem a resistência da mandíbula o que a torna mais 
predisposta a fraturas durante eventos traumáticos. 
Complicações, incluindo infecções, má união, fratura das placas, e a não união, 
têm incidência muito maior em mandíbulas atróficas edêntulas do que em dentadas 
(Haug, 1993). Isto possivelmente se deve à reduzida área de secção na linha de fratura, 
resultando em insuficiente contato ósseo na mandíbula e a presença de osso denso, 
esclerótico que é pobremente vascularizado. A diminuição das forças funcionais geradas 




que possibilitaria a realização de cirurgias menos invasivas nesses pacientes. Infelizmente, 
as técnicas menos rígidas, como as miniplacas, historicamente resultaram em falha. Tal 
fato pode se manifestar como a união fibrosa, má união, falha dos parafusos, e fraturas de 
placas (Spiessl, 1989).  
A AO/ASIF (Arbeitsgemeinschaft fuer Osteosynthesefragen - Association for 
the Study of Internal Fixation) Maxillofacial Group (Spiessl,1989; Schilli et al. 1998) e 
outros (Alpert, 1997) têm recomendado a aplicação de load-bearing (cargas suportada 
pela placa no local da fratura), uma vez que o load sharing (compartilhamento de carga 
entre placas e estruturas da terminação óssea fraturada) não seria possível em 
mandíbulas atróficas, sendo assim indicada a utilização na forma de placa de reconstrução 
óssea, formando um pequeno intervalo na área da fratura e se fixando nas áreas da 
mandíbula nas quais o osso está mais estável e saudável. Tal fato significa que em fraturas 
no corpo de mandíbulas atróficas, uma placa de reconstrução óssea é fixada com 
parafusos localizados no ramo e na sínfise. 
Estudos mecânicos mostraram que à medida que a mandíbula se torna mais 
atrófica, a ancoragem da placa é diminuída significantemente (Choi et al., 2005; 
Sikes,2000). Isto significa que a fixação aplicada ao osso ao longo da linha de fratura numa 
mandíbula atrófica deve suportar e não compartilhar cargas. Assim a placa de fixação 
óssea deveria sustentar toda a carga aplicada na fratura. Um estudo de 40 fraturas em 25 
pacientes com mandíbula atrófica tratados desta maneira obtiveram alto índice de 
sucesso (95%), com somente um caso de não união e um caso de reparo tardio (Schilli et 
al.1998). 
Uma das primeiras formas de se tratar fraturas em mandíbulas atróficas foi 
por meio da fixação não rígida, ou seja, pela utilização de fios de aço, dentaduras e 
bloqueio maxilomandibular. Porém com o advento da fixação interna estável e ao alto 
índice de complicações pós-operatórias, uma abordagem mais agressiva por meio da 




Novas complicações surgiram com o uso destas placas como maior índice de exposição no 
pós-operatório, impossibilidade de reabilitação protética além de desvantagens como a 
necessidade da realização de grandes incisões, maior tempo cirúrgico e dificuldade para 
adaptar a placa.  
Mugino et al. (2005) relataram que nos últimos 30 anos, têm havido muitos 
debates a respeito do tamanho e do número de placas ósseas necessárias para tratar com 
sucesso a fratura em mandíbulas desdentadas. A tendência geral tem sido a diminuição, 
com mesmo até a não utilização de placas de compressão. A introdução da fixação por 
meio de miniplacas fixadas na mandíbula com parafusos monorcorticais gerou uma 
verdadeira revolução no tratamento das fraturas de mandíbulas. Hoje em dia, a grande 
maioria dessas fraturas são tratadas por meio desta técnica, exceções incluindo fraturas 
cominutivas, e possivelmente fraturas em mandíbulas atróficas. 
Sistema de placas e parafusos com travamento (Locking) se tornaram 
disponíveis nos últimos 20 anos. Este sistema tem vantagens significativas nos tratamento 
de fraturas em mandíbula atróficas. Uma das principais vantagens é que a placa óssea não 
necessita ser perfeitamente adaptada ao osso. Isto torna a adaptação da placa mais fácil, 
porque pequenos espaços entre a placa e o osso são toleráveis. Haug et al. (2002) 
demonstraram que a estabilidade da fratura não é reduzida quando placas de 
reconstrução com travamento estão 4mm acima da superfície óssea. Além disso, a não 
compressão da placa contra a superfície óssea e pequenos espaços abaixo da placa 
possibilitam melhor revascularização da cortical óssea (Prein, 1998). 
Outra vantagem das placas e parafusos do sistema com travamento é que 
fornecem melhor estabilidade na linha de fratura quando comparadas com parafusos 
convencionais sem o travamento dos parafusos na mesma. Em um estudo in vitro de 
Gutwald et al.(1999) descobriram que o sistema de placas e parafusos com travamento 
fornece melhor estabilidade em fraturas de mandíbulas simuladas do que placas 




usarmos placas menores em fraturas com sistema com travamento do que é necessário 
para sistemas convencionais. Outro estudo de Sikes et al. (1998) demonstraram que 
quando somente dois parafusos pudessem ser usados em cada lado do defeito, parafusos 
com travamento possibilitaram estabilidade significativamente maior que os sem 
travamento quando colocados em placas de reconstrução óssea. 
Desde a década de 90 indica-se o uso do sistema de placas e parafusos ósseos 
de reconstrução 2.4mm com travamento para fraturas em mandíbulas atróficas. Este 
sistema substituiu o antigo sistema de placas de reconstrução óssea sem travamento para 
fixação de mandíbula. Em fraturas de mandíbulas atróficas, esta placa funciona bem, 
aplica o conceito de carga suportada e é o sistema de fixação atualmente recomendado 
pela AO para fraturas em mandíbulas atróficas (Schilli et al. 1998). 
Pelo fato das fraturas em mandíbulas atróficas edêntulas serem relativamente 
incomuns, a maioria dos cirurgiões possuem experiência limitada no tratamento dos 
pacientes com este problema. Mugino et al. (2005) trataram 335 pacientes com fraturas 
mandibulares entre 1980 e 2004, 11 desses pacientes (3%) tinham fraturas em mandíbula 
edêntula, e somente 8 (2,3%) eram atróficas. Em meio a condições não favoráveis do 
tratamento de fraturas em mandíbulas atróficas começou-se a realizar tratamentos mais 
agressivos, aplicando-se placas ósseas de reconstrução por meio de abordagem extra-oral. 
Porém com o surgimento de novos sistemas de fixação,  maiores opções de tratamento 
cirúrgico se tornaram viáveis (Ellis & Price , 2008). 
Ellis & Price (2008) publicaram a indicação do uso de placas de reconstrução 
do sistema 2.0mm com travamento para tratamento de fraturas em mandíbulas atróficas. 
Os resultados  mostraram que a fixação ao longo deste período passou por mudanças e 
que sua principal escolha para tratamento de fraturas em mandíbulas atróficas a partir do 
ano 2000 foi a utilização do sistema de fixação com placas reconstrutivas 2.0mm com 
travamento. Estas placas são mais grossas do que as placas 2.0mm anteriores. O uso da 




mandíbulas atróficas possui grandes vantagens. Primeiramente é um sistema menos 
espesso que as placas do sistema 2.4mm convencional, sendo assim menos provável ser 
palpável ou exposta nos tecidos moles. Esta placa também é muito mais fácil de ser 
dobrada e adaptada quando comparada a placa de reconstrução 2.4mm, que é mais 
grossa, economizando assim tempo cirúrgico. Além da fato da baixa espessura e altura a 
placa também  diminui o risco de interferência durante o uso de próteses. 
Diante desta tendência torna-se importante a realização de testes in vitro para 
avaliação da distribuição de tensão e resistência mecânica das placas de reconstrução 
2.0mm com travamento, comparando-as com o sistema 2.4mm com travamento e 2.4mm 




2. REVISAO DA LITERATURA  
2.1 Fraturas de Mandíbulas Atróficas  
As fraturas mandibulares sempre geraram grande interesse, isto porque além 
de envolverem novos tratamentos e tecnologias, complicações continuam assolando os 
infortunados sofredores desta injúria.  Estas consequências indesejáveis incluem 
infecções, não união, redução da habilidade mastigatória, déficits sensoriais, e altos custos 
pessoais e sociais (Schilli et al. 1998).   
Campbell(1960) e Jozefowicz (1970) constataram que quando os dentes são 
removidos, uma série de efeitos biológicos ocorre e podem levar a perda do processo 
alveolar, especialmente quando a mucosa é submetida a forças por meio de próteses 
dentárias. Uma mandíbula atrófica é mais vulnerável a fratura devido a diminuição do 
volume ósseo. As fraturas de mandíbulas edêntulas representam um desafio único para o 
cirurgião devido às dificuldades associadas na redução e imobilização óssea. Geralmente 
estas fraturas ocorrem em indivíduos idosos nos quais a osteogêneses está diminuída, o 
risco cirúrgico é significante e fatores locais relacionados à atrofia, densidade cortical e 
inadequado suprimento ósseo contribuem para problemas. 
Zachariades (1984) observou que se as condições médicas gerais do paciente 
são tão frágeis que caso o mesmo não possa ser submetido à anestesia geral, então uma 
abordagem envolvendo observação e cuidados paliativos são razoáveis. Em fratura não 
deslocada ou minimamente deslocada, ou ainda aquelas sem exposição óssea intra oral, 
tal medida pode ser ocasionalmente tomada. Até mesmo se ocorrer união fibrosa ou má 
união, pacientes podem geralmente levar um estilo de vida razoável, especialmente para 
aqueles não fazem uso de próteses dentárias. Mas em pacientes julgados 
medicamentosamente capazes de suportar a anestesia geral e o procedimento cirúrgico, a 
redução aberta e fixação interna estável, geralmente com a realização do enxerto são 




Uma classificação da atrofia mandibular foi desenvolvida por Luhr et al. (1996) 
levando em consideração a dificuldade no tratamento das mandíbulas fraturadas com 
diferentes graus de atrofia. Nesta classificação somente mandíbulas com 20mm ou menos 
foram incluídas, porque fraturas em mandíbula edêntula com menor grau de atrofia 
geralmente não apresenta dificuldade substancial no tratamento. Mandíbulas com 16 a 
20mm de altura foram classificadas como atrofia classe I, aquelas com 11 a 15mm eram 
classe II, e aquelas com a altura de 10mm ou menos como as extremamente atróficas 
foram classificadas como classe III (Figura 1).  
 
 
Figura 1.Classificação das mandíbulas atróficas 
Fonte : Luhr et al. (1996) 
Segundo Douglas (1990) a atrofia da mandíbula leva a diminuição da massa 
óssea, tornando o osso mais vulnerável a fraturas. A atrofia pode ser considerada como a 
fase final do edentulismo. Mesmo com a diminuição do número de edentulismo, estima-




manterá constante em aproximadamente 9 milhões, devido ao crescimento da população 
idosa. Hunter & Arbona (1995) observaram que o edentulismo é mais prevalente em 
pessoas que não terminaram o segundo grau, que não possuem plano de saúde 
odontológico, negros e fumantes. A quantidade total de edêntulas está diminuindo nos 
países desenvolvidos, ao contrário do que ocorre nos países em desenvolvimento, tal fato 
é atribuído a alta prevalência de doenças periodontais e cáries. 
Bruce & Ellis (1993) não surpreendentemente, observaram que complicações 
sérias como não união ou fratura da fixação, tem sido vastamente documentadas no 
tratamento de fraturas em mandíbulas atróficas, os índices alcançaram de 4% a 20%. 
Relação direta entre a altura óssea na área da fratura e a incidência de complicações na 
cicatrização da fratura foi demonstrada. 
Luhr et al. (1996) observaram por meio de testes mecânicos que o local mais 
comum das fraturas em mandíbulas edêntulas é o corpo mandibular. União fibrosa e não 
união acometem mais frequentemente esta região, especialmente quando altura da 
mandíbula é menor que 20mm, e principalmente, quando menor que 10mm.  
Pelo fato das fraturas em mandíbulas atróficas edêntulas serem relativamente 
incomuns, as maiorias dos cirurgiões possuem experiência limitada no tratamento dos 
pacientes com este problema. Mugino et al. (2005) tratou 335 pacientes com fraturas 
mandibulares entre 1980 e 2004, 11 desses pacientes (3%) tinham fraturas em mandíbula 
edêntula, e somente 8 (2,3%) eram atróficas. 
 
2.2 Tratamento de Fraturas de Mandíbula Atrófica  
O tratamento pré-operatório do paciente idoso traumatizado difere do 
tratamento em pacientes jovens, e geralmente é relatado como sendo mais complexo. 




e os efeitos metabólicos nos idosos são fatores que parecem influenciar 
desfavoravelmente nas conseqüências do reparo da fratura. A tríade do paciente de alto 
risco, menores condições cirúrgicas e consequências comprometedoras do tratamento 
criaram a necessidade de suportes mínimos para intervenções cirúrgicas quando são 
tratadas fraturas de mandíbulas atróficas segundo Marciani & Hill (1979). 
Bradley, em 1975, encontrou utilizando a angiografia que a artéria alveolar 
inferior não podia ser mostrada consistentemente na mandíbula edêntula dos idosos. Ele 
hipotetizou que o plexo sanguíneo subperiosteal era a maior fonte de suprimento 
sanguíneo para a mandíbula atrófica, e que a elevação do periósteo durante uma 
operação iria diminuir o suprimento vascular para o osso resultando a não união das 
fraturas tratadas por meio da redução aberta e fixação óssea direta. Levando em 
consideração o comprometimento do suprimento sanguíneo e os riscos da agressiva 
intervenção cirúrgica para pacientes idosos, com problemas sistêmicos, era proposto 
tratamento por redução fechada. 
Para Marciani (1979) muitos motivos justificam o uso dos métodos de 
tratamento conservador para fraturas de mandíbulas atróficas. Dentre eles os já citados: 
déficit do suprimento sanguíneo; secção diminuída entre os segmentos fraturados; 
debilitação sistêmica do paciente. Defendeu o tratamento fechado de fratura em 
mandíbula atrófica edêntula, por meio de amarrias circumandibulares com fio de aço, e 
imobilização maxilomandibular utilizando as próteses dos pacientes. Segundo Spina & 
Marciani (2000) esta terapia conservadora é uma opção viável porque quando o paciente 
é desdentado, o estabelecimento da oclusão ideal não se torna tão crítico quando o 
paciente é completamente ou parcialmente desdentado. 
Marx et al. (1986) considerou o grau de deslocamento dos segmentos 
fraturados como um fator determinante para se ter um tratamento conservador como 




com o tratamento conservador e uma redução aberta com fixação interna rígida seria 
necessária. 
Buchbinder (1993) afirma existirem controvérsias no tratamento de fraturas 
de mandíbulas atróficas edêntulas. Uma escola de pensamento defende que, na maioria 
das circunstâncias, essas fraturas devem ser abertas e fixadas. A outra escola de 
pensamento defende que essas fraturas podem ser tratadas com sucesso por meio da 
técnica de redução fechada. Existem vários fatores que podem contribuir para altos 
índices de complicações pós-operatórias nestes casos. Um dos fatores é a redução da 
vascularização ou decréscimo do fluxo sanguíneo nos idosos, que refletirão no reparo 
ósseo. Além disso, com a perda dos dentes, temos subseqüente redução de massa óssea. 
Esta perda de massa óssea e a diminuição da altura mandibular diminuem também a área 
de contato ósseo entre os segmentos fraturados, tornando sua estabilização mais difícil. 
Dois estudos multicêntricos sobre fraturas de mandíbula atrófica conduzidos 
pela Academia Chalmers J. Lyons divulgaram informações demográficas e descobertas que 
influenciaram a abordagem das fraturas de mandíbulas atróficas (Bruce & Ellis III, 1993). O 
primeiro estudo (Bruce & Strachan, 1976) avaliou 216 pacientes. Dentre estes em 146 as 
fraturas estavam localizadas na região do corpo ou sínfise mandibular e como este grupo 
apresentou maior prevalência de não união foi avaliado separadamente. Dentre os 146 
pacientes com fraturas em corpo e sínfise, 66% foram submetidos à redução aberta, 
incluindo acessos intra e extraorais, e fixação com fio de aço, fio de Kirschner, malha 
metálica e placas de fixação óssea, associados ou não a enxertos ósseos, e bloqueio 
maxilomandibular. Os 34% restantes foram tratados com redução fechada por meio de 
bloqueio maxilomandibular. Deste grupo 20% (N=31 pacientes) tiveram não união das 
fraturas, sendo que destes, 25 haviam sido tratados por redução aberta, 18 tinham 
fraturas bilaterais e 24 tinham altura mandibular igual ou menor do que 10mm na região 
da fratura. Apesar de reconhecerem que os pacientes que evoluíram com má união 
tinham fraturas mais complicadas, concluiu-se, neste estudo, que a redução aberta 




periósteo, como sugerido por Bradley (1975), a má adaptação das placas de fixação então 
disponíveis à mandíbula. Passou-se então a recomendar métodos de redução fechada 
deveriam ser a primeira opção de tratamento de fraturas de mandíbulas atróficas. 
Quinze anos depois, a Academia Chalmer J. Lyons conduziu um segundo 
estudo de fraturas de mandíbula em pacientes desdentados (Bruce & Ellis, 1993), Muitas 
similaridades epidemiológicas foram encontradas entre esses dois estudos. A idade, o 
sexo, e a saúde sistêmica dos pacientes não eram significativamente diferentes. No 
entanto, com a evolução dos métodos de fixação óssea mais pacientes foram tratados 
com redução aberta no segundo estudo (66% para 81,5%), sendo que a maioria dos 
pacientes foi submetido a acesso extraoral e fixação por meio de placas reconstrutivas e 
este tratamento não aumentou a incidência de não união. Neste segundo estudo conclui-
se que a redução aberta e fixação interna rígida por meio de placas conduzem à melhores 
resultados e que este fato demonstrava que a estabilidade dos segmentos promovida pela 
fixação com placas provavelmente era mais importante para o reparo ósseo adequado do 
que a manutenção da integridade do periósteo do tratamento fechado. 
 
2.3 Estudos Clínicos de Avaliação da Fixação Interna Aplicada às Fraturas de 
Mandíbulas Atróficas 
Segundo Smith & Ghali (1998) fraturas envolvendo mandíbulas atróficas 
representam um grande desafio, pois podem implicar em complicações, incluindo 
infecções, má união, fratura das placas, e não união, tem incidência muito maior em 
mandíbulas atróficas edêntulas do que em dentadas. Isto possivelmente é devido à 
reduzida área de secção na linha de fratura, resultando em insuficiente contato ósseo no 
local fraturado e presença de osso denso, esclerótico que é pobremente vascularizado. 
Levine & Goode (1982) publicaram uma série menor de análises de 17 fraturas 




compressão com 94% de sucesso no reparo ósseo. Aparentemente os casos de atrofia 
classe III não foram incluídos porque os autores mencionaram “as fraturas em mandíbulas 
com altura menores que 10mm são provavelmente contra indicadas para fixação por meio 
de placas de compressão”.  
Distúrbios sensoriais podem ser outro risco para tratamento de fraturas 
mandibulares por meio de placas segundo Luhr et al. (1985). Isto porque nas mandíbulas 
atróficas o nervo alveolar inferior passa sobre a borda superior na mandíbula, algumas 
vezes até mesmo em sua superfície. Quando uma placa é colocada na borda inferior, 
injurias ao nervo alveolar podem ser evitadas e isto também deve ser levado em 
consideração durante elaboração do tratamento. 
Para o tratamento de fraturas de mandíbulas atróficas a estabilidade parece 
ser o mais importante fator no reparo da fratura. Uma dissecação supraperiosteal foi 
sugerida por Bradley ( 1975) e o posicionamento supraperiosteal da placa e parafusos por 
Luhr (1992). Posteriormente Honig et al.( 1992) mostraram por meio de análises em 
computadores que mediram a interface de vascularização após implantação de placas 
subperiosteais, obtendo resultado de apenas 30% da redução de vascularização. Temos 
assim, que a inibição do suprimento sanguíneo aos tecidos cujas placas foram colocadas 
abaixo do periósteo é mínima, devendo-se optar por sua instalação subperiosteal.  
A grande vantagem das placas na fixação interna estável de fraturas é que 
devido a sua grande rigidez não é necessário bloqueio maxilomandibular durante o pós-
operatório. Permitindo assim os movimentos mandibulares, fala normal, dieta pastosa e 
maior conforto ao paciente. Isto é particularmente verdade para os pacientes idosos cujos 
acessórios respiratórios são um empecilho visível para fixação maxilomandibular. Uma 
longa fixação maxilomandibular, como divulgado por Bruce & Strachan (1976) em 90% de 
seus pacientes é inaceitável hoje em dia. Comparados aos outros métodos de 




recomendado por Obwegeser & Sailer (1973), as placas de compressão são mais simples e 
eficazes, com mínimo de transtornos ao paciente e menor freqüência de complicações. 
Fraturas em mandíbulas edêntulas eram indicação original para placas de 
compressão quando esta  técnica foi a princípio introduzida na cirurgia maxilofacial por 
Luhr et al. (1968). Devido à condição desfavorável causada pela reduzida secção óssea e 
pouca área de contato da linha de fratura, e geralmente apresentando um osso 
esclerótico, denso e pouco vascularizado, prolongado o reparo da fratura pode ser 
esperada. Alto índice de complicações, tal como 20% de não união, já foi documentado de 
acordo com estudo de Bruce & Strachan (1976). Em um segundo estudo realizado pelo 
mesmo autor, que foi publicado mais recentemente, Bruce & Ellis (1993), relataram atraso 
do reparo ou união fibrosa em 21 de 167 (12,6%) das fraturas em mandíbulas edêntulas. 
Neste trabalho, 72% dos casos a altura da mandíbula era de 20mm ou menos sendo assim 
consideradas atróficas.  
Lurh, em 1996, realizou uma avaliação em 84 casos de fraturas em mandíbulas 
atróficas, na qual estavam envolvidos 65 pacientes, que foram tratados por placas de 
compressão em seu instituto em um período de 15 anos, sendo os pacientes avaliados de 
acordo com a já citada classificação já descrita. A avaliação dos resultados mostrou que 
em 81 (96,5%) das 84 fraturas, uma completa, sólida, união óssea foi obtida por meio do 
tratamento com placas de compressão.  
Ellis & Price (2008) publicaram uma proposta de protocolo para tratamento de 
fraturas de mandíbulas atróficas baseados na avaliação retrospectiva dos pacientes 
tratados em seu serviço ao longo de um período de 17 anos. Um total de 32 pacientes 
foram tratados por redução aberta e fixação interna das fraturas. A maioria foi tratada por 
acesso extraoral, fixação interna estável por meio de placas reconstrutivas, e enxerto 
ósseo imediato. A escolha das placas de fixação interna estável passou por mudanças ao 
longo do período deste estudo. No início da década de 90, placas reconstrutivas de aço 




parafusos de 2.7mm ou 2.0mm eram as principais formas de estabelecer a fixação interna 
das fraturas de mandíbulas atróficas. Alguns anos mais tarde se passaram a utilizar placas 
reconstrutivas de titânio do sistema 2.4mm. Por volta de 1995, passaram a empregar as 
placas reconstrutivas de titânio 2.4mm com sistema de travamento (locking). A partir de 
2000, as placas de Titânio 2.0mm com sistema de travamento, com perfil mais espesso, 
chamadas de placas reconstrutivas 2.0mm, se tornaram disponíveis. Então, os autores 
deste trabalho passaram utilizá-las no tratamento de fraturas de mandíbulas atróficas, em 
associação com enxerto ósseo imediato. 
Segundo Ellis & Price (2008) a introdução do sistema de placas reconstrutivas 
(com perfil maior) com travamento 2.0mm (Synthes) poucos anos atrás colocou em 
dúvida a indicação pela escolha das placas de reconstrução 2.4mm. O sistema de placas 
reconstrutivas com travamento 2.0mm é muito mais resistente do que a miniplaca 
convencional 2.0mm, e uma placa aplicada no rebordo inferior do córtex bucal com 
parafusos bicorticais é o suficiente para fornecer adequada estabilidade para as fraturas 
de mandíbulas atróficas. Pelo menos três parafusos em cada lado da fratura devem ser 
usados. Segundo os autores o uso da placa óssea de 2.0mm em fraturas de mandíbulas 
atróficas possui grandes vantagens: é mais fina, sendo assim menos provável ser palpável 
ou exposta nos tecidos moles; esta placa também é muito mais fácil de ser dobrada e 
adaptada do que a placa de reconstrução 2.4mm, que é mais grossa, e isso economiza 
tempo. O baixo perfil da placa também diminui o risco de interferência durante o uso de 
próteses. 
 
2.4 Estudos Laboratoriais de Avaliação da Fixação Interna Aplicada às 
Fraturas de Mandíbulas Atróficas 
Sutter & Raveh (1988) relataram que um novo sistema de placa de 




que, quando ativadas, travam o parafuso na placa. A trava entre a placa e o parafuso 
respeita as necessidades para compressão entre a placa e o parafuso, como ocorre em um 
sistema convencional de placa e parafuso. Uma vantagem potencial do sistema com 
travamento é que menos parafusos podem ser necessários para atingir uma máxima carga 
de resistência. Tal fato possibilitaria o uso de menores incisões ou fixações de menores 
partes ósseas e ainda permitiria carga funcional. 
Soderholm (1991) atribui um número de outras vantagens do sistema de 
parafusos com travamento. O sistema procura combinar as vantagens da fixação nos 
planos internos e externos. Tem-se reinvidicado também que os defeitos ou fraturas 
ósseas podem ser tratados mesmo quando houver espaço para somente dois parafusos 
por segmento ósseo.  
Para Tucker & Ochs (1991) a biomecânica é somente um fator a ser 
considerado no tratamento das fraturas mandibulares. Muitos outros fatores também 
podem estar envolvidos. Embora muitos outros fatores estejam envolvidos na escolha da 
osteosíntese, é de grande valia ao cirurgião ter estudos biomecânicos comparativos para 
serem considerados no planejamento do tratamento de pacientes com fraturas 
mandibulares. Os conflitos nos resultados de pesquisas representam a complexidade da 
função mandíbulas in vivo. Cada modelo deve ser avaliado e incorporado para que 
informações reais que respeitem a biomecânica possam ser obtidas. Estudos adicionais in 
vitro e in vivo envolvendo cargas cíclicas podem demonstrar vantagens adicionais do uso 
dos parafusos com travamento nos sistemas de fixação por placas. Por exemplo, parafusos 
com travamento podem reduzir a tendência de se soltar sob condições de cargas cíclicas, 
o que pode aumentar o índice de infecção e falha no pós operatório. 
Ellis & Karas (1992) documentaram que forças geradas durante a função de 
pacientes dentados são significativamente maiores do que a de pacientes desdentados. 
Tais observações fazem com que esperemos que a aplicação de miniplacas seja mais 




musculatura de mastigação causando uma rotação superior do ramo e da musculatura do 
supra-hióide gerando uma rotação de inclinação da mandíbula anterior, isso aliado a 
relativa falta de ancoragem óssea na mandíbula atrófica, parecem ser fatores importantes 
no tratamento. 
Sikes (1998) procurou mostrar por meio de estudos mecânicos as vantagens 
clínicas do uso de parafusos com travamento em sistemas de placas de reconstrução 
mandibular, incluindo a habilidade de estas atingirem grande estabilidade mesmo com o 
uso de poucos parafusos por segmento ósseo quando comparado com os parafusos 
convencionais. Como resultado obteve-se que os parafusos com travamento promoveram 
significante aumento na resistência ao deslocamento quando foram usados somente dois 
parafusos por segmento. Quando quatro parafusos eram usados por segmento, nenhuma 
diferença significativa entre sistema com travamento e convencional foi percebida.  
Muitos pesquisadores como Frost (1991), Thaller (1993), Iatrou (1998), 
Mugino et al. (2005) acreditam que placas com baixo perfil promovem os melhores 
resultados em mandíbulas atróficas, estes fizeram uso de maiores ou maior número de 
mini placas para aumentar a estabilidade da fixação em fraturas de mandíbulas edêntulas.  
Haug (1993) tem mostrado que resistência ao deslocamento após o reparo da 
fratura mandibular por meio de placas de reconstrução aumenta à medida que se 
aumenta o número de parafusos convencionais a um máximo de quatro por segmento. 
Antes deste estudo de Haug (1993), não haviam informações que medissem o efeito do 
número de parafusos na estabilidade das placas.  
Segundo Tate et al. (1994) há tempos tem se documentado que pacientes 
dentados produzem significativamente maior força durante a função do que pacientes 
edêntulos. Além disso, a força de mordida é significativamente reduzida por um longo 
período de tempo em pacientes tratados com fixação interna sem BMM. Também foi 




do osso alveolar. Para Braun et al. (1995) tais observações nos levam a pensar que a 
aplicação de miniplacas seria mais apropriado a pacientes edêntulas, que possuem 
menores forças mastigatória. 
Mesmo possuindo reduzida força mastigatória, a fratura de miniplacas em 
pacientes com fraturas de mandíbula atrófica edêntula ocorre. Eyrich (1997) observou 
que, na mandíbula atrófica edêntula, análises biomecânicas sugeriram que o corpo da 
mandíbula é submetido a forças em diferentes direções durante a função mastigatória. 
Tucker (2000) relata ainda que as fraturas das miniplacas ocorrem mais devido ao 
resultado da falha por fadiga, quando movimentos cíclicos enfraquecem a placa ao ponto 
de fraturá-la. Com um mínimo de flexão óssea, a tração oposta do músculo elevador da 
mandíbula (causando a rotação superior do ramo) e o músculo supra-hióide (causando a 
rotação inferior da parte anterior do ramo) criam um ciclo de cargas e deformação.  
Hylander & Johnson (1994) demonstraram que uma mandíbula não fraturada 
quando submetida a forças por parte da musculatura ligada a ela, ocorrem deformações 
no arco mandibular durante o esforço mastigatório. Uma mandíbula atrófica, mesmo sem 
fraturas, possui bem menor volume ósseo do que uma mandíbula dentada, permitindo 
assim maior deformidade durante a função. Por causa da pobre porosidade do Titânio, 
placas submetidas a cargas repetitivas mudam de forma e tendem a fraturar. Quando uma 
placa de reduzida espessura é dobrada em uma direção e destorcida em outra direção ou 
ainda torcida em direção oposta, esta facilmente fratura. No geral, mandíbulas atróficas, e 
especialmente nas fraturadas com mínimo de contato ósseo as placas não são submetidas 
somente cargas repetitivas, mas também a deformações repetitivas. Conseqüentemente, 
estas placas geralmente fraturam 10 dias após a cirurgia. 
Choi et al. (2005) relataram que uma segunda mini placa pode 
suficientemente fortalecer a estrutura, mas para isso é necessária adequada altura óssea. 
Para se permitir a colocação de duas miniplacas, a mandíbula deve ter no mínimo 10mm 




5mm. Mesmo se a altura é adequada para a colocação de duas placas uma acima da 
outra, a estabilidade proporcionada por tal posição, é melhor do que somente uma placa, 
mas não é tão efetiva como seria em uma mandíbula dentada. Isto ocorre porque a 
estabilidade promovida à estrutura fraturada está diretamente relacionada com o 
aumento da distância entre as placas. Sikes et al.(2000) afirmaram que por possuir 
pequena altura, nos ossos de mandíbulas  atróficas, a distância entre as placas é mínima. 
Com altura óssea inadequada para se acomodar duas placas ósseas, o cirurgião deve 
recorrer a uma mais espessa, placas mais fortes posicionadas na borda inferior da 
mandíbula, geralmente com parafusos bicorticais. 
Segundo Ellis & Price (2008) o sistema de placas e parafusos com travamento 
tem vantagens significativas nos tratamento de fraturas em mandíbula atróficas. Uma das 
principais vantagens é que a placa óssea não necessita ser perfeitamente adaptada ao 
osso. Isto torna a adaptação da placa muito mais fácil, porque pequenos espaços entre a 
placa e o osso são toleráveis. Haug et al. (2002) demonstraram que a estabilidade da 
fratura não é reduzida quando placas com travamento está 4mm acima da superfície 
óssea e que pequenos espaços abaixo da placa possibilitam melhor revascularização da 
cortical óssea. 
Outra vantagem das placas e parafusos do sistema com travamento é que 
fornecem melhor estabilidade na linha de fratura quando comparadas com parafusos 
convencionais. Em um estudo in vitro de Gutwald et al. (1999) descobriram que o sistema 
com travamento de placas e parafusos fornece melhor estabilidade em fraturas de 
mandíbulas simuladas do que placas convencionais quando os parafusos não travam nas 
placas. Assim, temos que é possível usarmos placas menores em fraturas com sistema 
com travamento do que a necessária para sistemas convencionais. Outro estudo de Sikes 
et al.(1998) demonstrou que quando possível,  somente dois parafusos podem ser usados 
em cada lado do defeito. Parafusos com travamento possibilitaram estabilidade 





Madsen & Haug (2006) afirmam que a única vantagem das placas de 
reconstrução ósseas com travamento 2.4mm é a sua habilidade em fornecer fixação 
estável mesmo quando aplicadas na borda inferior da mandíbula, isto especialmente do 
que quando colocadas na superfície lateral. Esta propriedade poder ser bastante útil 
quando tratamos de fraturas em mandíbula atrófica, no qual a deiscência dos tecidos 
moles bucais ocasionalmente ocorrem. Isto é especialmente problemático em pacientes 
que desejam voltar a usar próteses após o tratamento. Quando pressionada a prótese 
exerce pressão sobre a placa causando irritação do tecido mole. Tem-se demonstrado que 
pode-se realizar a instalação de placa com travamento de reconstrução na borda inferior 
ou na vestibular da mandíbula que não ocorre o comprometimento da estabilidade da 
estrutura. Tal fato reduz a necessidade de remoção de placas nestes pacientes e 
possibilita o uso de próteses assim que edema operatório se dissipar. 
Os primeiros trabalhos com fotoelasticidade na área procuraram analisar os 
padrões de estresse em mandíbulas humanas dentadas e desdentadas (Ralph, 1975; Ralph 
& Caputo, 1975; Mongini et al., 1979), validar diversos métodos de osteossíntese utilizado 
no tratamento das fraturas (Niederdelhmann et al., 1975; Karasz et al., 1986; Rudman et 
al., 1997), investigar métodos de fixação de enxertos ósseos (Ewers & Schilli, 1979), definir 
áreas do esqueleto maxilofacial que estão propensas a fraturas (Lehman, 1972), e avaliar a 
expansão cirúrgico-ortodôntica de maxila (Shetty et al., 1994) 
Sikes (2000) realizou uma pesquisa na qual se objetivava medir a resistência ao 
deslocamento de costelas bovinas como modelos de mandíbulas humanas com a 
diminuição da dimensão vertical, e comparar a resistência das miniplacas de titânio e 
placas de reconstrução. Ele obteve como resultado que a diminuição da resistência ocorre 
quando se diminui a dimensão vertical da costela bovina. Em fraturas de mandíbulas 
edêntulas, uma miniplaca é mais provável promover fixação adequada em mandíbulas 
com 30 a 40mm de altura. Em cargas mais altas, grupos com boa altura vertical (30 e 




com placas de reconstrução. Então, fraturas em mandíbulas atróficas devem ser melhores 
tratadas com técnicas mais rígidas de fixação. 
O uso de númerosos modelos in vitro para fixação de fraturas tem sido 
relatado na literatura. Nestes incluem modelos cadavéricos, mandíbulas revestidas e 
frescas de ovelhas, e costelas suínas e bovinas. Crofts et al. (1990) notaram que existe 
amplo grau de respostas das forças mecânicas quando se utiliza a mandíbula de cadáveres 
humanos em modelos de estudo in vitro. Tal fato reflete a variação nas propriedades 
mecânicas da mandíbula humana. De qualquer forma o funcionamento in vivo da 
mandíbula possui uma variedade complexa de vetores que influenciam nos testes mais 
extremos, não existindo assim modelo in vitro capaz de reproduzir fielmente o 
funcionamento da mandíbula humana segundo Tucker (2000).  
Tucker (2000) avaliou os estudos e fez observações relatando que a pesquisa 
mostra claramente que com o aumento da mandíbula tem efeito significativo na 
possibilidade de fixação das miniplacas para resistência das forças de deslocamento 
vertical. De qualquer forma, existem varias limitações a este tipo de estudo que devem ser 
levadas em consideração quando se pretende levar esses princípios de fixação rígida a 
situações clinicas.  
Embora Ellis & Price (2008) tenham publicado uma série de casos e a indicação 
do uso de placas reconstrutivas com travamento 2.0mm no tratamento de fraturas de 
mandíbulas atróficas ainda não existem publicações com avaliação biomecânica da 
utilização de tais placas no tratamento de fraturas de mandíbulas atróficas. Portanto, 
torna-se importante a realização de testes in vitro para avaliação da distribuição de tensão 
e resistência mecânica das placas de reconstrução 2.0mm com travamento, comparando-






O objetivo neste estudo foi avaliar comparativamente, in vitro, a resistência da 
fixação e a distribuição de tensões promovidas por placas e parafusos, dos sistemas 
reconstrutivos 2.4mm convencional e com travamento e 2.0mm com travamento em 
simulação de fraturas de corpo mandibular em réplicas de mandíbulas humanas atróficas 




4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
4.1 Placas e Parafusos 
Para a realização deste estudo foram utilizadas 18 placas retas de 16 furos, 
sendo 6 placas reconstruvivas 2.4mm convencional (Código 1.36.24.00.16.003), 6 placas 
reconstruvivas 2.4mm com travamento (Código 1.42.24.00.16.054) e 6 placas 
reconstruvivas 2.0mm com travamento (Código 1.67.24.00.16.132) da marca comercial 
Tórid Ind. Com. Ltda. EPP, Mogi-Mirim, São Paulo, Brasil. Sendo estas confeccionados de 
Titânio comercialmente puro de grau II de acordo com ASTM67. Também foram utilizados 
48 parafusos de cada sistema citado, sendo os parafusos dos sistemas 2.4mm de 16mm de 
comprimento e os parafusos do sistema 2.0mm de 14mm de comprimento.Os parafusos 
foram confeccionados de liga de titânio-6 alumínio-4 vanádio (Ti-6al-4v) ASTM F 136. As 
placas do sistema 2.0mm com travamento com 1,5mm de espessura foram 
confeccionadas pela Tóride especialmente para a realização da pesquisa, uma vez que a 
mesma não fazia parte da sua linha de produção. 
A fim de determinar possíveis variações nos resultados devido à falta de 
padronização dimensional das placas e parafusos, foi realizada avaliação dimensional, 
conforme estudo de Trivellato (2001), com o uso de paquímetro digital marca Mitutoyo 
Modelo Série 500 (Mitutoyo Sul Americana Ltda. – São Paulo, São Paulo – Brasil), com 
precisão de 0,01 mm. Foram avaliadas 10 placas de cada sistema (Figura 2A e B) e em 
quatro dimensões de 10 parafusos de 14mm do sistema 2.0 com travamento, 10 
parafusos de 16 mm do sistema 2.4 convencional e 10 parafusos de 16mm do sistema 2.4 
com travamento (Figura 2.C). Cada uma das medidas de cada peça foi mensurada três 

















4.2 Mandíbulas de Poliuretano 
 Para o presente estudo foram utilizadas 20 réplicas de mandíbulas humanas 
atróficas em resina de poliuretano rígido da marca comercial Nacional Ossos (Jaú-São 
Paulo-Brasi). Para obtenção da mandíbula atrófica uma réplica de mandíbula humana 
desdentada sintética do modelo 4010 (Nacional Ossos, Jaú - São Paulo-Brasil) foi 
desgastada até uma altura de 10mm de crista alveolar e 10 mm no sentido ântero-
posterior em região de corpo bilateral e sínfise, e a partir desta foram reproduzidas, pela 
(Nacional Ossos, Jaú-São Paulo-Brasil), as 20 réplicas de mandíbulas humanas atróficas 
utilizadas neste estudo (Figura 3). O desgaste para redução da crista alveolarer foi 
realizada usando-se a Stryker TPS por meio de um motor reciprocante com serra 
(Instrumentos de Stryker, Kalamazoo, MI). O comprimento da borda inferior das 
mandíbulas, medida A, referente à distância do angulo mandibular à linha média sinfisária 
foi de 100 mm;medida B, altura da borda inferior a borda superior, correspondendo ao 
processo alveolar, foi de 10mm; medida C, referente a largura do ramo mandibular no 
sentido ântero-posterior foi de 30 mm;medida D, o comprimento do côndilo ao ponto 
mais anterior da sínfise foi de 140 mm; medida E, referente a altura posterior do ramo 
mandibular medida de um ponto fixo na sua borda inferior ao ponto mais alto do côndilo  
foi de 70 mm; medida F, referente a altura mediana do ramo mandibular medida de um 
ponto fixo na sua borda inferior ao ponto mais profundo na incisura da mandíbula foi de 
50 mm; medida G, referente a altura anterior do ramo mandibular medida de um ponto 
fixo em sua borda inferior ao ponto mais alto no processo coronóide foi de 60 mm; 
medida H, a espessura do ramo mandibular no sentido vestíbulo-lingual, na região da 
secção, que simulava a secção da fratura no corpo mandibular, foi de 10mm. Estas 
medidas estão representadas na Figura 4. Para a escolha da resistência da mandíbula de 
poliuretano oferecida pela Nacional Ossos, Jaú - São Paulo-Brasil, que podia ser normal ou 
extra- duro, foi realizado teste de carregamento linear em corpos de prova (2X2 cm) na 




Norwood, MA). Desta forma foi obtido o módulo de elasticidade do corpo de prova que 




Figura 3. Confecção das mandíbulas atróficas desdentadas de Poliuretano. 
 









4.3 Mandíbulas de Resina Fotoelástica 
Para a confecção dos modelos para análise fotoelástica, utilizou-se uma 
mandíbula atrófica desdentada de poliuretano rígido da marca (Nacional Ossos, Jaú-São 
Paulo-Brasil), idêntica àquelas utilizadas nos teste mecânicos. A mesma foi então lixada 
com lixa d’água modelo T277 (Norton Abrasivos Brasil Ltda. – Guarulhos, São Paulo - 
Brasil) e posteriormente aplicada uma camada de esmalte transparente para unhas (Niasi 
Ind. Comésticos Ltda. – Taboão da Serra, São Paulo – Brasil) sobre o modelo para 
eliminação das irregularidades e estabelecimento de uma superfície lisa.(Figura 5). Esta 
madíbula foi moldada com silicona, por meio da utilização de uma moldeira de madeira 
artesanal (confeccionada para este fim) para a moldagem da mandíbula atrófica 
desdentada com material de moldagem a base de silicone, conforme figura 6. 
A seguir foi preparado o material de moldagem a base de silicone Silibor® 
(Clássico Artigos Odontológicos Ltda. – São Paulo, São Paulo - Brasil). Este material foi 
manipulado na proporção de 3 a 4% de líquido catalisador para cada porção de silicone 
dosada, a fim de preencher completamente a moldeira acrílica. O preenchimento da 
moldeira com o material de moldagem foi realizado de maneira lenta, a fim de se evitar a 
formação de bolhas por inclusão de ar. A mandíbula atrófica desdentada de poliuretano 
foi então recoberta lentamente pelo silicone, de modo a estar totalmente imerso no 
material. Foi aguardado então um período de 24 horas para a completa presa do material 
de moldagem de acordo com a recomendação do fabricante para a posterior separação 
do molde/matriz (Figura 7). Cada molde de silicone foi utilizado apenas duas vezes para 
evitar distorções quando da inserção da resina e retirada dos modelos fotoelásticos. A 
mandíbula atrófica desdentada foi então removida do interior do material de moldagem 
com o máximo de cuidado possível para tentar minimizar que o molde sofresse alterações 












Figura 6. Moldeira de madeira artesanal para a moldagem da mandíbula atrófica 
desdentada com silicone. (a) Comprimento da moldeira = 20 cm, (b) Altura da moldeira = 





A confecção dos modelos fotoelásticos de mandíbula atrófica desdentada foi 
realizada com resina Araldite (Araltec Produtos Químicos Ltda., Guarulhos – São Paulo, 
Brasil) que possui dois componentes líquidos, a GY-279 modificada, com diluído reativo, 
de baixa até média viscosidade, formulada à base de bisfenol A, e um endurecedor HY 
2963 à base de amina cicloalifática, modificado, de baixa viscosidade, o que permite maior 
aplicação e manuseio. 
A cura deste material ocorre à temperatura ambiente por meio de um sistema 
endurecedor, o que possibilita a confecção de modelos de plástico fotoelástico, 
transparente, de alto brilho e sem exsudação. Os componentes devem ser armazenados a 
18-25ºC e tempo de armazenamento de um ano (GY279 BR) e dois anos (HY 2963). 
A quantidade de material a ser utilizado deve ser previamente calculada de 
acordo com o tamanho da peça a ser modelada, e a proporção da mistura recomendada é 
de 100 partes de GY 279 para 48 partes de HY2963. As características desta resina serão 
descritas a seguir: 
Propriedades da Araldite GY 279 BR: 
• Baixa tendência à cristalização 
• Viscosidade à 25ºC (500-700 mPa) 
• Equivalente epóxi 192-213 Eq/Kg 
• Cor (gardner) - 3 
• Peso específico 1,10 g/cm3 
Propriedade do endurecedor HY 2963: 
• Viscosidade a 25º C (40-70 mPa) 
• Cor (gardner) -2 




Após a mistura de 100:48 partes em peso, o produto contém as seguintes 
características: 
• Viscosidade a 25ºC 
• Tempo de gel: 100ml / 46 min a 20ºC 65% UR 
O molde foi preso por meio de fitas e elásticos visando o não extravasamento 
da resina. Ambas as porções foram vertidas em recipiente tipo Becker e misturadas de 
forma manual com bastão de vidro de forma vagarosa, de modo a evitar a incorporação 
de bolhas no material, que poderiam dificultar o processo de leitura. 
A resina e o endurecedor foram misturados até a completa homogeneização 
dos produtos e com o auxílio de uma seringa foram injetados em aberturas posteriores 
correspondente a porção posterior dos côndilos no molde lentamente, até completar 
todo o conteúdo interno do mesmo (Figura 9). Após a conclusão do processo de 
preenchimento do molde, ele foi recoberto com filme plástico tipo PVC para proteção da 
superfície contra a deposição de impurezas ou poeira em suspensão, durante sua 
polimerização.  
O tempo estimado para o modelo fotoelástico alcançar o estágio de 
recontorneamento é de 2 a 3 horas após o início da mistura, dependendo do tamanho da 
amostra, espessura e do ambiente de polimerização. Foi aguardado um período adicional 
de 72 horas, seguindo recomendações do fabricante, para a remoção dos modelos 
fotoelásticos dos moldes. 
Após o período necessário para a presa da resina fotoelástica, foi realizado um 
corte, para remoção da mandíbula em poliuretano, no molde e a mandíbula atrófica 







Figura 7 – Molde em silicone contendo no seu interior a mandíbula 
atrófica desdentada a ser moldado. 
Figura 8 – Abertura e remoção da mandíbula atrófica desdentada do 
interior do molde  
 






4.4 Preparo da amostra 
Cinco réplicas de mandíbula atrófica de poliuretano foram reservadas como 
modelos para o grupo controle. Das 15 restantes formou-se 3 grupos compostas por 5 
mandíbulas cada (Figura 10). Estas 15 mandíbulas de poliuretano foram igualmete 
seccionadas simulando fratura unilateral no corpo direito mandibular utilizando um guia 
confeccionado em resina acrílica quimicamente ativada incolor (Dental Vipi Ltda., 
Pirassununga/SP, Brasil), conforme Asprino, 2005. Para tal seccionamento, foi utilizada 
uma serra acoplada a um motor (Osteomed Corp. Ltda., Addison, Texas, EUA), sendo que 
a secção que simulou o traço de fratura foi realizada de forma transversal ao corpo da 
mandíbula e padronizada pelo guia (Figura 11). Esse seccionamento foi dirigido de 
vestibular para lingual, simulando assim uma fratura do lado direito de corpo da 
mandíbula atrófica edêntula. 
 
Figura 10. Esquema ilustrativo com formação dos grupos para testes mecânicos e 
fotoelásticos. 
A seguir as mandíbulas foram reduzidas por meio de um guia em redução 
anatômica e fixadas com as placas pré contornadas manualmente com dobradores 
específicos e com a especificação da placa e parafuso previamente determinados pelos 
princípios básicos para tratamento de fraturas preconizada pela AO (Figura 12). As 
mandíbulas de cada um dos grupos experimentais foram reservados para carregamento 




de um guia de resina acrílica para aplicação da carga (torsional). As 15 placas de 
reconstrução e os 120 parafusos foram instalados por um investigador único, evitando-se 
assim desvio da técnica (Figura 13). 
As amostras foram divididas da seguinte forma para testes mecânicos: 
 Grupo Controle - 5 mandíbulas sem simulação de seccionamento e fixação  
 Grupo 2.4mm Convencional - 5 mandíbulas com seccionamento simulando fratura 
unilateral em corpo direito de mandíbula atrófica e fixada com placa de 
reconstrução 2.4mm convencional de 8 furos por meio de 8 parafusos 
convencionais de 16 mm sendo estes dispostos em número de 4 nas extremidades 
do seccionamento. 
 Grupo 2.4mm com travamento - 5 mandíbulas com seccionamento simulando 
fratura unilateral em corpo direito de mandíbula atrófica e fixada com placa de 
reconstrução 2.4 mm com travamento de 8 furos por meio de 8 parafusos 
convencionais de 16 mm sendo estes dispostos em número de 4 nas extremidades 
do seccionamento. 
 Grupo 2.0mm com travamento - 5 mandíbulas com seccionamento simulando 
fratura unilateral em corpo direito de mandíbula atrófica e fixada com placa de 
reconstrução 2.0mm com travamento de 8 furos por meio de 8 parafusos 













Grupo 2.4mm convencional 
 





Grupo 2.0 com travamento 
Figura 13. Grupo para realização dos testes mecânicos. 
Para os testes fotoelásticos foram confeccionadas 4 réplicas de mandíbulas 
humanas atróficas de resina fotoelástica que foram submetidas a carregamento torsional, 
sendo uma mandíbula integra (controle) e as restantes com a simulação de fratura de 
corpo mandibular direito e fixação idênticas às do teste mecânico, ou seja: sistema de 
fixação 2.4 convencional, sistema de fixação 2.4 com travamento e sistema 2.0 com 
travamento. (Figura 14). Estas mandíbulas também foram fixadas com auxílio do guia de 
resina acrílica para padronização o mesmo utilizado na fixação das mandíbulas atróficas 
edêntulas em poliuretano. As perfurações das amostras foram realizadas com leve 
pressão com brocas do sistema 2,0 e 2.4 mm Tórid Ind. Com. Ltda. EPP, Mogi-Mirim, São 
Paulo, Brasil a 30.000 rpm com irrigação abundante com água em seringa para evitar a 
indução de tensões no modelo de resina fotoelástica. 
4.5 Teste de Carregamento 
O teste de carregamento teve como objetivo avaliar a resistência dos sistemas 
de fixação às forças exercidas sobre os sistemas de fixação. Para isso, foi utilizada  
máquina para ensaio universal Servohidráulica Instron, modelo 4411 (Instron Corp, 
Norwood, MA) do Departamento de Materiais Dentários da Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba da Universidade Estadual de Campinas (FOP-UNICAMP)(Figura 15).  
Cinco mandíbulas de cada grupo foram submetidas uma única vez a uma força 




velocidade de 1mm/minuto com deslocamento final máximo de 10mm em todos os 
testes, com aplicação de carga progressiva, com a obtenção do valor de resistência ao 
carregamento, em quilograma-força. O local da realização da carga foi padronizado em 






Figura 14. Modelos Fotoelásticos: controle, sistema de fixação 2.0mm com 






Figura 16. Realização dos testes de carregamento linear 
 
 




4.6 Teste Fotoelástico 
Após a fixação dos modelos, os mesmos foram levados à máquina de ensaio 
universal Instron, modelo 4411, acoplada ao polariscópio plano desenvolvido pela 
empresa Eikonal Instrumentos Ópticos Comércio e Serviço Ltda. (São Paulo – SP, Brasil) do 
Departamento de Materiais Dentários da Faculdade de Odontologia de Piracicaba da 
Universidade Estadual de Campinas (FOP-Unicamp) (Figura 17). 
As amostras foram inicialmente submetidas à avaliação das franjas 
isocromáticas no sentido da base da mandíbula atrófica edêntula em direção ínfero-
superior, perpendicularmente ao longo eixo dos parafusos. Para essa análise foi 
necessária a realização de um movimento de tração. Isso porque com o suporte anterior e 
a incidência da carga diretamente pelo dispositivo da máquina de ensaio não era possível 
a visualização das franjas nesse sentido com o polariscópio. Para isso, foi utilizado um 
outro suporte metálico em aço com um sistema de roldana do tipo fixa que permitiu a 
realização do teste de tração (Figura 18 e 19). 
No caso das mandíbulas atróficas edêntulas submetidas ao teste de tração, um 
fio de nylon 0,40 mm que percorria a roldana foi fixo à ponteira em forma de morsa da 
máquina de ensaio para realização da força de tração (Figura 20). 
Para melhorar a visualização das franjas de tensões nas mandíbulas atróficas 
edêntulas confeccionadas em resina fotoelástica, foi utilizado um cubo de 30 x 30 x 30 cm 
confeccionado em vidro temperado, onde foi adicionado óleo mineral transparente 







Figura 17. Vista frontal do polariscópio acoplado à máquina de ensaio. 
 
Figura 18– Dimensões do suporte do teste de tração. (a) Altura da haste = 3 cm, (b) 
Comprimento da haste = 13 cm, (c) Comprimento da base = 16 cm, (d) Altura haste da 
roldana = 20 cm, (e) Raio da roldana = 3 cm, (f) Largura da haste=3cm. 
  
Figura 19 – Dimensões do suporte do teste de tração. (a) Profundidade da haste = 3 





Figura 20 – Vista frontal do polariscópio acoplado à máquina de ensaio 
Instron, durante teste de tração para a análise fotoelástica. 
 
Para a realização do teste fotoelástico, foi confeccionada uma base de resina 
acrílica (Dental Vipi Ltda., Pirassununga – São Paulo, Brasil), também vazada na moldeira 
metálica utilizada para a confecção das bases para o teste mecânico. Como molde, foi 
utilizado uma mandíbula atrófica edêntula em poliuretano. Após a polimerização da 
resina, a base foi seccionada ao meio, possibilitando dessa forma a retirada da mandíbula 
atrófica edêntula que serviu como molde e a inserção das mandíbulas em resina 
fotoelástica. 
As mandíbulas atróficas edêntulas em resina fotoelástica foram então posicionadas entre 
ambas as partes da base de resina acrílica e presas ao suporte metálico, através da 
compressão desta base de resina com o apertamento dos parafusos. Esse suporte foi 
então levado ao interior do cubo de vidro para a realização do teste fotoelástico. 
A máquina de ensaio foi programada para realizar o teste a uma velocidade 
constante de 2mm/min até atingir o deslocamento de 10 mm, onde depois o teste era 
novamente iniciado até um deslocamento total de 20 mm, eram realizadas as tomadas 
fotográficas das franjas isocromáticas. Além da tomada fotográfica na carga final, também 
foi realizada a tomada fotográfica inicial, a fim de se demonstrar a ausência de tensões 




Para se tentar minimizar as tensões geradas no modelo fotoelástico, os 
mesmos foram levados a estufa com temperatura de 40ºC onde permaneceram por 90 
minutos para eliminação das tensões residuais. 
A resina fotoelástica utilizada nesse estudo possui alta sensibilidade, porém 
apresenta baixa resistência à deformação, desta forma, a faixa de trabalho de força 
aplicável sobre este material é pequena e com valores mais baixos, quando comparados 
com a resina de poliuretano utilizada nos testes mecânicos. 
Para a análise fotoelástica desse trabalho, a opção principal foi pela 
padronização do deslocamento, e de forma secundária pela carga. Isso se deve ao fato de 
que os sistemas de fixação apresentam diferentes resistências, e dessa forma o 
deslocamento parece ser a melhor forma de se padronizar e avaliar as franjas 
isocromática das amostras. 
Os valores do deslocamento realizados neste ensaio foram calibrados em 
testes pilotos de tal forma que possibilitasse a melhor resolução de ordens de franjas no 
modelo e permitissem a comparação entre os diferentes tipos de fixação. 
A partir dos testes pilotos, as mandíbulas atróficas edêntulas foram filmadas e 
fotografadas no deslocamento de 10 mm e 20 mm, por ser aqueles que apresentaram a 
ordem de franjas mais nítidas para as análises das mandíbulas atróficas edêntulas. 
 Antes de iniciar os testes fotoelásticos, foram realizadas fotos iniciais com uma 
Máquina Sony Modelo Handycam DCR-SR300 6.1 MP (Sony Corporation, Japão) para 
registro das mínimas tensões residuais remanescentes nas amostras, em decorrência das 
perfurações realizadas previamente à inserção dos parafusos de fixação, bem como a 
própria pressão dos parafusos sob o substrato. O teste foi filmado na íntegra com o uso de 
uma filmadora Sony Modelo Handycam DCR-SR300 6.1 MP (Sony Corporation, Japão). 
Após a máquina de ensaio universal ter realizado o deslocamento desejado (10 mm e 




4.7 Forma de Análise dos Dados  
 
4.7.1 Análise Biomecânica  
A análise estatística foi realizada para comparar, quantitativamente, as médias 
de carga, em kgf; no deslocamento de 10mm. Dos quatro grupos estudados, no teste de 
carregamento linear. Os valores foram analisados no programa estatístico SAS 8.0 (SAS 
Institute, Cary, NC, EUA). Inicialmente foi realizada uma análise exploratória dos dados, 
usando o procedimento Proc Lab do programa estatístico SAS, versão 9.2, foi aplicada 
análise de variância 1 way e teste de Tukey. O nível de significância adotado foi de 5%. 
 
4.7.2 Avaliação Fotolelástica 
Para a análise fotoelástica, foi adotado o método qualitativo, que é composto, 
de acordo com Damaceno (2005), pela avaliação descritiva e comparativa da localização, 
distribuição e concentração das franjas formadas durante e após a realização de cada 
sequência de testes, sem a sua quantificação. Não houve preocupação em descrever os 
padrões de cores visualizados, pois não foi objetivo quantificar o padrão de tensões, e sim 











5.1 Análise Dimensional das Placas e Parafusos 
Os resultados obtidos na análise dimensional das placas e parafusos, conforme 
metodologia proposta por Trivellato (2001), são apresentados nas Tabelas 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 
com valores de média final, desvio-padrão e coeficiente de variação. 
Na avaliação dimensional das placas do sistema 2.4 Convencional, de acordo 
com o coeficiente de variação, a menor diferença dimensional ocorreu na medida IV, 
seguido pelas medidas II e I. A medida que apresentou maior diferença foi a VI, seguida 
pela V(Tabela 1). 
Tabela 1 – Valores referentes às placas dos sistema 2.4 Convencional, em milímetros, 
onde a medida I representa a menor distância das bordas da placa entre os furos, II o diâmetro 
externo na área do furo, III a menor distância entre os furos da placa, IV o comprimento, V o 
diâmetro interno na área do furo e VI a espessura da placa. 
Amostra 
SISTEMA 24 convencional 
Medidas 
I II III IV V VI 
1 5,95 8,01 6,08 72,09 2,87 2,94 
2 5,93 8,01 6,04 72,1 2,87 2,96 
3 5,94 7,99 6,06 72,08 2,86 2,93 
4 5,94 8 6,06 72,09 2,87 2,96 
5 5,95 8 6,05 72,08 2,86 2,96 
6 5,95 7,99 6,07 72,06 2,88 2,94 
7 5,93 8,02 6,06 72,1 2,87 2,95 
8 5,96 7,99 6,06 72,06 2,88 2,94 
9 5,97 8,01 6,08 72,05 2,87 2,96 
10 5,95 8 6,05 72,04 2,87 2,96 
Media 5,947 8,002 6,061 72,075 2,87 2,95 
Desvio Padrão 0,012517 0,010328 0,012867 0,021213 0,006667 0,011547 





Na avaliação dimensional das placas do sistema 2.4  com travamento, de 
acordo com o coeficiente de variação, a menor diferença dimensional ocorreu na medida 
IV, seguido pelas medidas II e I. A medida que apresentou maior diferença foi a VI, seguida 
pela V(Tabela 2). 
Tabela 2 – Valores referentes às placas dos sistema 2.4  com travamento, em 
milímetros, onde a medida I representa a menor distância das bordas da placa entre os furos, II o 
diâmetro externo na área do furo, III a menor distância entre os furos da placa, IV o comprimento, 
V o diâmetro interno na área do furo e VI a espessura da placa. 
Amostra 
SISTEMA 2.4  com 
travamento 
Medidas 
I II III IV V VI 
1 4,98 7,92 5,41 72,14 3,53 2 
2 4,99 7,92 5,44 72,11 3,54 2 
3 4,98 7,93 5,43 72,14 3,51 1,99 
4 4,99 7,94 5,41 72,13 3,53 2,01 
5 4,97 7,93 5,44 72,11 3,53 1,99 
6 4,99 7,9 5,42 72,1 3,52 2,01 
7 4,99 7,9 5,43 72,15 3,54 2 
8 4,98 7,91 5,43 72,14 3,52 2 
9 4,99 7,92 5,41 72,11 3,52 2,02 
10 4,97 7,92 5,42 72,11 3,53 2,01 


























Na avaliação dimensional das placas do sistema 2.0 com travamento, de 
acordo com o coeficiente de variação, a menor diferença dimensional ocorreu na medida 
IV, seguido pelas medidas II e III. A medida que apresentou maior diferença foi a VI, 
seguida pela I(Tabela 3). 
Tabela 3 – Valores referentes às placas dos sistema 2.0 com travamento, em 
milímetros, onde a medida I representa a menor distância das bordas da placa entre os furos, II o 
diâmetro externo na área do furo, III a menor distância entre os furos da placa, IV o comprimento, 
V o diâmetro interno na área do furo e VI a espessura da placa. 
Amostra 
SISTEMA 2.0 com travamento 
Medidas 
I II III IV V VI 
1 2,46 5,93 4,4 55,06 2,81 1,54 
2 2,44 5,93 4,42 55,03 2,82 1,55 
3 2,46 5,95 4,39 55,05 2,81 1,54 
4 2,45 5,93 4,42 55,05 2,8 1,53 
5 2,43 5,94 4,41 55,03 2,8 1,54 
6 2,44 5,95 4,41 55,05 2,83 1,54 
7 2,44 5,94 4,43 55,03 2,81 1,55 
8 2,46 5,93 4,43 55,03 2,82 1,54 
9 2,46 5,93 4,4 55,02 2,81 1,56 
10 2,45 5,93 4,43 55,05 2,81 1,53 
Media 2,449 5,936 4,414 55,04 2,712 1,542 
Desvio Padrão 0,011005 0,008433 0,014298 0,013333 0,317063 0,009189 





Para a avaliação dimensional dos parafusos do sistema 2.4 convencional de 
16mm, pode-se observar variação dimensional pelo coeficiente de variação, sendo que os 
menores ocorreram para as medidas II e III, seguido pelas IV e I(Tabela 4). 
Tabela 4 – Valores referentes aos parafusos do sistema 2.4 Convencional de 16mm de 
comprimento, onde a medida I é referente ao diâmetro da cabeça, II ao diâmetro da haste, III ao 
diâmetro externo da rosca e IV ao comprimento. 
Parafusos Sistema 2.4 Convencional 
16mm 
Amostra 
I II III IV 
1 3,97 2,39 2,39 16,01 
2 3,97 2,39 2,39 16,02 
3 3,97 2,39 2,39 16,01 
4 3,97 2,39 2,39 16,01 
5 3,97 2,39 2,39 16,01 
6 3,97 2,39 2,39 16,01 
7 3,97 2,39 2,39 16,01 
8 3,97 2,39 2,39 16,01 
9 3,96 2,39 2,39 16,02 
10 3,97 2,39 2,39 16,03 
Média 3,969 2,39 2,39 16,014 
Desvio Padrão 0,003162 0 0 0,006992 





Para a avaliação dimensional dos parafusos do sistema 2.4 com travamento de 
16mm, pode-se observar variação dimensional pelo coeficiente de variação, sendo que a 
menor ocorreu para a medida IV, seguido pelas I, II e III (Tabela 5). 
Tabela 5 – Valores referentes aos parafusos do sistema 2.4 com travamento de 16mm 
de comprimento, onde a medida I é referente ao diâmetro da cabeça, II ao diâmetro da haste, III 
ao diâmetro externo da rosca e IV ao comprimento. 
Parafusos Sistema 2.4 com travamento 16mm Amostra 
I II III IV 
1 4,37 4 2,35 15,92 
2 4,37 3,99 2,35 15,93 
3 4,37 4 2,35 15,92 
4 4,37 4 2,34 15,92 
5 4,36 4 2,34 15,92 
6 4,37 3,99 2,35 15,92 
7 4,37 4 2,35 15,92 
8 4,37 3,99 2,35 15,92 
9 4,36 4 2,35 15,92 
10 4,37 4 2,34 15,93 
Média 4,368 3,997 2,347 15,922 
Desvio Padrão 0,004216 0,00483 0,00483 0,004216 





Para a avaliação dimensional dos parafusos do sistema 2.0  com travamento 
de 14mm, pode-se observar variação dimensional pelo coeficiente de variação, sendo que 
a menor ocorreu para a medida IV, seguido pelas II, I e III (Tabela 6). 
Tabela 6 – Valores referentes aos parafusos do sistema 2.0  com travamento de 
14mm de comprimento, onde a medida I é referente ao diâmetro da cabeça, II ao diâmetro da 
haste, III ao diâmetro externo da rosca e IV ao comprimento. 
Parafusos Sistema 2.0 com travamento 14mm Amostra 
I II III IV 
1 3,42 3,04 1,95 13,94 
2 3,42 3,04 1,95 13,93 
3 3,41 3,04 1,94 13,94 
4 3,42 3,04 1,95 13,94 
5 3,42 3,04 1,95 13,94 
6 3,42 3,03 1,95 13,94 
7 3,42 3,04 1,95 13,94 
8 3,42 3,04 1,94 13,94 
9 3,41 3,04 1,95 13,94 
10 3,42 3,04 1,95 13,93 
Média 3,418 3,039 1,948 13,938 
Desvio Padrão 0,004216 0,003162 0,004216 0,004216 







 5.2 Teste de Carregamento 
Os valores de carga em kgf (Kilograma força) no deslocamento final de 10 mm 
padronizados para todos os testes mecânicos dos quatro grupos experimentais estão 
detalhados no apêndice I. 
As médias e o desvio-padrão da carga de pico indicaram que o grupo 2.4mm 
com travamento foi aquele que apresentou a maior resistência, seguido em ordem 
decrescente pelo grupo 2.4mm convencional, controle e grupo 2.0mm com travamento 
com diferença estatisticamente significante entre esses grupos (Tabela 7). 
Tabela 7. Média e desvio padrão da carga, em kgf, em função do grupo. 
Grupo Média(kgf) Desvio padrão 
CONTROLE 
GRUPO 2.4mm CONVENCIONAL 
GRUPO 2.4mm COM TRAVAMENTO 










Médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 
          
        5.3 Testes Fotoelásticos 
Para a análise dos testes fotoelásticos, as mandíbulas atróficas desdentadas 
em resina fotoelástica foram fotografadas no momento inicial (antes do início do teste) e 
final (quando a máquina de ensaio registrou o deslocamento final de 10 e 20 mm). 
Também foi realizada filmagem dos testes para registro e observação do padrão de 
distribuição das tensões. 
Para análise dos dados, as franjas formadas no substrato foram comparadas 
entre os grupos de forma qualitativa, ou seja, quanto aos padrões de formação, 





5.3.1 Grupo Controle  
Para o grupo controle, uma réplica de mandíbula atrófica íntegra, ou seja, sem 
simulação de fratura e sem aplicação de fixação, foi submetida à carga na região de corpo 
mandibular contralateral até o registro de 10mm e 20mm de deslocamento. Na foto inicial 
foi possível verificar a ausência de franjas isocromáticas e na foto com deslocamento de 
10mm foi possível verificar que a maior parte das tensões geradas são concentradas na 
região adjacente a área onde nos grupos 2.4mm convencional, 2.4mm com travamento e 
2.0mm com travamento foram simuladas fraturas, e que com a continuação do teste até 
20mm de deslocamento as franjas se concentraram nas regiões de sínfise e corpo, 
distribuindo-se até região de ângulo mandibular contralateral a aplicação da carga (Figura 
21). 
 




5.3.2 Grupo (2.4mm Convencional) 
Para o grupo 2.4mm convencional, uma réplica de mandíbula atrófica com 
simulação de fratura de corpo mandibular fixada com placa reconstrutiva 2.4mm 
convencional, foi submetida à carga na região de corpo mandibular contralateral até o 
registro de 10mm e 20mm de deslocamento. Na foto inicial foi possível verificar a 
presença de algumas franjas isocromáticas geradas pela instalação da fixação, 
concentradas subjacentes a placa e adjacentes aos parafusos. Na foto com deslocamento 
de 10mm foi possível verificar que houve maior concentração de tensões adjacentes aos 
parafusos 1, 8, 2 e 7 em ordem decrescente, e distribuição de franjas isocromáticas nas 
regiões de sínfise e corpo, distribuindo-se até região de ângulo mandibular contralateral a 
aplicação da carga. Com a continuação do teste até 20mm de deslocamento as franjas se 
concentraram também ao redor do parafusos 3 e 4, mantendo concentração mais intensa 
adjacente aos parafusos 1 e 8 (Figura 22 e 25). 
 




5.3.3 Grupo (2.4mm com travamento) 
Para o grupo 2.4mm com travamento uma réplica de mandíbula atrófica com 
simulação de fratura de corpo mandibular fixada com placa reconstrutiva 2.4mm com 
travamento, foi submetida à carga na região de corpo mandibular contralateral até o 
registro de 10mm e 20mm de deslocamento. Na foto inicial foi possível verificar a 
presença de algumas franjas isocromáticas geradas pela instalação da fixação, 
concentradas subjacentes a placa e adjacentes aos parafusos, mas diferentemente do 
grupo 2.4mm convencional, a concentração adjacente aos parafusos ocorreu no terço 
superior (mais próximo à placa) dos parafusos. Na foto com deslocamento de 10mm foi 
possível verificar que houve maior concentração de tensões na região superior adjacente 
a todos os parafusos, ou subjacente à placa e distribuição de franjas isocromáticas nas 
regiões de sínfise e corpo, imediatamente anterior e posterior à placa. Com a continuação 
do teste até 20mm de deslocamento as franjas se concentraram-se mais na região de 
corpo, posterior à placa, mantendo concentração mais intensa subjacente a toda extensão 
da placa (Figura 23 e 25). 
  




5.3.4 Grupo (2.0mm com travamento) 
Para o grupo 2.0mm com travamento, uma réplica de mandíbula atrófica com 
simulação de fratura de corpo mandibular fixada com placa reconstrutiva 2.0mm com 
travamento, foi submetida à carga na região de corpo mandibular contralateral até o 
registro de 10mm e 20mm de deslocamento. Na foto inicial foi possível verificar a 
presença de algumas franjas isocromáticas geradas pela instalação da fixação, 
concentradas subjacentes a placa e adjacentes aos parafusos, mas diferentemente do 
grupo 2.4mm convencional, a concentração adjacente aos parafusos ocorreu no terço 
superior (mais próximo à placa) dos parafusos. Na foto com deslocamento de 10mm foi 
possível verificar que houve maior concentração de tensões adjacentes aos parafusos 1, 2 
, 7 e 8. Com a continuação do teste até 20mm de deslocamento as franjas se 
concentraram mais nas regiões adjacentes aos parafusos 1 e 8, com maior concentração 
nas adjacências das extremidades das placas e maior distribuição para corpo e ângulo, 
contralaterais à aplicação da carga (Figura 24 e 25). 
 











Existem diversas técnicas para fixação de fraturas de mandíbulas atróficas 
propostas na literatura em relatos de casos e estudos clínicos. No entanto, há poucos 
estudos mecânicos envolvendo a avaliação destas diversas formas de fixação. Por meio de 
testes mecânicos de carregamento pode-se determinar a resistência do sistema de 
fixação, mas não sabemos exatamente quais são as áreas de maior tensão e, portanto, de 
maior fragilidade do sistema. Por isso, estudos como o aqui apresentado, aliando teste de 
resistência e fotoelasticidade, na avaliação dos métodos mais utilizados atualmente no 
tratamento de fraturas de mandíbulas atróficas são de grande importância . 
Tendo em vista o objetivo nesse trabalho que é avaliar a resistência da fixação por 
meio de placas e parafusos para tratamento de fraturas em mandíbulas atróficas, é 
essencial o máximo de padronização em relação às outras variáveis que poderiam 
interferir no resultado final, como é o caso da variação dimensional das placas e 
parafusos. Desta maneira, inicialmente foi necessário avaliar a padronização do material 
de fixação empregado.  
Nesse experimento, os valores dos coeficientes de variação para as placas do 
sistema de fixação 2.4 convencional tiveram uma variante máxima de 0,39% em relação à 
medida do diâmetro da placa, para sistema 2.4 com travamento a variante máxima foi de 
0,47% também para a medida do diâmetro da placa assim como para o sistema 2.0 com 
travamento com 0,59%. Todos os valores das variâncias máxima das medidas das placas 
foram inferiores aos dos trabalhos de Trivelatto (2001), Asprino (2005), Brasileiro (2007) e 
Sato (2009), que utilizaram a mesma metodologia que foi utilizada no presente trabalho e 
também avaliaram sistemas de fixação nacionais. 
Em relação aos parafusos, o coeficiente de variação do sistema de fixação 2.4 
convencional 16mm teve uma variante máxima de 0% em relação à medida da menor 




assim como para o sistema 2.0  com travamento 14mm a variante máxima foi de 0,21% 
para a medida da menor distância entre os furos da placa. Assim como aconteceu com as 
placas, os coeficientes de variação foram inferiores aos do trabalho de Trivelatto (2001), 
Asprino (2005), Brasileiro (2007) e Sato (2009). 
No entanto e apesar de haver variações nas dimensões, estas não são significativas 
e não trouxeram interferências nos resultados obtidos dentro de cada grupo, ou seja, as 
variações dimensionais nas placas e parafusos utilizados não interferiram na avaliação 
comparativa das técnicas de fixação empregadas. Baseado nos valores encontrados é 
possível determinar a boa qualidade da padronização dimensional das placas e parafusos 
utilizados no trabalho, favorecendo a execução controlada dos testes mecânicos. 
É interessante observar que esses trabalhos anteriormente citados, assim como 
nessa pesquisa, os materiais de fixação utilizados foram desenvolvidos e fabricados no 
Brasil, porém de marcas comerciais diferentes, demonstrando a boa qualidade e melhora 
na precisão do material nacional em termos de padronização dimensional. 
Além disto, as placas e parafusos não foram considerados variáveis, pois foram 
obtidos num único lote, possibilitando a análise por amostragem. Ainda com relação ao 
comprimento dos parafusos utilizados a escolha vem da espessura das mandíbulas e das 
placas, visto que todos parafusos deveriam ser inseridos com ancoragem bicortical. 
Segundo Haug (1994) em testes biomecânicos o material de fixação deve ser 
aplicado a um substrato com características semelhantes ao local que o sistema de fixação 
seria aplicado in vivo. Além disso, Bredbenner & Haug (2000) realizaram uma avaliação 
comparativa do torque requerido para inserir parafusos de 1,0 e 2,4mm e a força 
requerida para removê-lo de 7 substratos diferentes utilizados em pesquisas de fixação 
rígida. As mandíbulas de poliuretano apresentaram bons resultados. Os autores 
concluíram que o osso humano pode ser simulado em estudos de fixação, por materiais 




osso humano fresco, e apresentam as vantagens de padronização na forma, dimensões, 
propriedades mecânicas e baixo custo. 
De acordo com Haug et al. (2002) e Ziccardi et al. (1997), e baseados nos achados 
de Bredbenner & Haug (2000), optamos por utilizar réplicas sintéticas de mandíbula 
humana em resina de poliuretano. Pela sua padronização em tamanho, densidade, dureza 
e módulo de elasticidade, pela sua padronização em formato anatômico e similaridade 
com a mandíbula humana, sendo réplica através da impressão de mandíbula de cadáver 
humano, facilidade de obtenção e reprodução das fraturas e fixação, e também por 
eliminar variáveis relacionadas ao acondicionamento de osso animal e seu 
descongelamento para o uso. 
O uso de réplicas sintéticas idênticas traz melhor padronização do substrato, sendo 
isto uma interferência a menos nos resultados. Porém, não se pode transferir diretamente 
os resultados deste ou de qualquer outro trabalho in vitro para a aplicação clínica, 
devendo-se avaliar o benefício e a limitação da pesquisa. 
A escolha do poliuretano utilizado neste estudo de acordo com a análise do 
módulo de elasticidade realizada, que foi de 113,21 MPa, está em conformidade com o 
módulo de elasticidade do osso encontrado na literatura. As medidas dos módulos de 
elasticidade das amostras de osso esponjoso obtidas pelos ensaios mecânicos realizados 
por Kunkel et al., (2000) foi de (E = 105,89 ± 86,56 MPa) são comparáveis com os 
resultados citados na literatura, que mostram essa variação como sendo esperada no caso 
do osso esponjoso, devido à variabilidade da orientação das trabéculas entre os 
indivíduos. No mesmo sitio anatômico e devido ao carregamento mecânico, podem 
ocorrer variações no módulo de elasticidade em mais de 10 vezes quando o teste é 
realizado em diferentes direções (Linde & Hvid, 1987). 
Os trabalhos que avaliam as forças envolvendo a mastigação e os ossos gnáticos 




uma exercendo um vetor de força de direções distintas. Esse modelo torna-se ainda mais 
complexo quando adicionamos ao mesmo uma fratura em mandíbula atrófica desdentada 
fixada por um sistema de fixação interna estável. 
Cordey (2000) classificou em três tipos as forças que são exercidas sobre os 
segmentos osteotomizados e fixados com dispositivos de osteossíntese: cargas axiais, 
flexão e torque. As cargas axiais são as responsáveis por produzirem a compressão de um 
corpo, sendo representada por pontos de contato que servem de anteparo ou zonas de 
fricção. Estas regiões possivelmente influenciariam os deslocamentos de rotação. 
Entretanto, pelo formato da osteotomia e a forma de fixação realizada no trabalho, essas 
cargas axiais tiveram pouca influência sobre o conjunto estudado. 
A flexão é um dos mais importantes tipos de carga em biomecânica, sendo 
caracterizada pelo efeito da força aplicada perpendicularmente ao longo eixo do corpo de 
prova. A forma mais intuitiva é a flexão em cantiléver, ou seja, é o efeito de uma força 
aplicada na extremidade de um corpo fixado a outra extremidade. Este foi o padrão de 
força utilizado para o experimento deste trabalho. 
Por último temos o torque que é o tipo de força exercida que proporciona a 
rotação em torno do longo eixo do corpo. Esse tipo de força é exercida parcialmente no 
experimento, no momento em que a força é perpendicular à região da fossa central do 1º 
molar, que está posicionado mais internamente do que o sistema de fixação. 
Diversos trabalhos já demonstraram a efetividade dos estudos de carregamento 
utilizando a máquina de ensaio universal Instron 4411, não só nos trabalhos desenvolvidos 
pela Área de Cirurgia da FOP-Unicamp (Trivelatto, 2001; Guimarães-Filho, 2003; Asprino et 
al., 2006; Serra e Silva, 2006; Sato 2009), mas também em outros centros, como Foley et 
al. (1989), Anucul et al. (1992), Kohn et al.(1995), Haug et al. (1999), Peterson et al. (2005) 




A máquina de ensaio universal Instron 4411 permite diversas regulagens, entre 
elas a velocidade da incidência da força (em mm/minuto) e a quantidade de deslocamento 
(em mm). Em relação ao deslocamento máximo, alguns autores como Foley et al. (1989) e 
Kohn et al. (1995) padronizaram um deslocamento máximo de 3mm para registro da carga 
de pico, já que afirmavam que movimentos acima disso não seriam compatíveis com as 
condições fisiológicas. Já Ardary et al. (1989) e Kim et al. (1993) determinaram um 
deslocamento máximo ainda menor de 1 mm como o ponto de falha do sistema. Essas 
medidas foram tomadas a partir do deslocamento da ponta de aplicação de carga. 
Outros autores como Trivellato (2001) e Guimarães-Filho (2003) padronizaram o 
deslocamento em 10 mm ou até a falha do sistema, caso esse acontecesse antes do 
deslocamento pré-determinado. Este foi o padrão de deslocamento utilizado para o 
experimento deste trabalho. 
Alguns trabalhos, ao invés de definir um determinado deslocamento, 
determinaram o deslocamento final como indo até a falha do sistema (Bouwman et al., 
1994; Asprino et al., 2006). Dessa forma, obtêm-se quatro medidas: carga e deslocamento 
de pico; carga e deslocamento finais. 
Nesse trabalho, a opção foi a realização do teste mecânico até o deslocamento 
final de 10mm, no qual foi obtido a carga máxima sofrida pelo sistema como ocorreu nos 
trabalhos de Trivellato (2001) e Guimarães-Filho (2003). Foi possível observar durante o 
teste mecânico que a relação carga/deflexão do substrato é linear ao longo do tempo, 
devido principalmente a forte resistência do sistema de fixação empregado, sendo que ao 
final do deslocamento de 10mm não foram observadas a ocorrência de microfraturas  
entre a fixação e o poliuretano, além do fato que com o deslocamento começamos a ter a 
partir de um determinado momento uma maior predominância das forças torcionais em 
comparação com as forças de flexão. Soma-se a isso outros fatores como o próprio fato de 
que com a deflecção perde-se parte do travamento bicortical, existe uma alteração da 




Baseado nesses fatos, autores como Foley et al. (1989) e Kohn et al. (1995) 
enumeraram algumas vantagens em se limitar o deslocamento: 1) diminuição da 
influência das forças torcionais durante os teste em um modelo de mandíbula. 2) 
racionalizar o tempo dispensado para a realização dos testes e 3) representar mais 
fielmente um modelo clínico em humanos, uma vez que deslocamentos superiores a 10 
mm não são fisiológicos e representariam falha do sistema de fixação interna rígida para 
redução e fixação das fraturas. Estas vantagens se confirmaram no presente trabalho, 
visto que em todos os testes a carga atingida aos 10mm de deslocamento foi a carga 
máxima e a partir deste momento (deslocamento de 10mm) concordamos que in vivo o 
sistema já teria falhado no propósito de imobilização da fratura. 
Sato (2009) relatou que apesar da extensão do teste até a falha do sistema, 
observou-se através dos resultados que a diferença entre a resistência máxima do sistema 
e a sua falha, principalmente no critério carga (pico e final) é mínima, demonstrando 
provavelmente a não necessidade de ambos os dados para a análise.  
Em relação à velocidade de deslocamento, é possível encontrar na literatura 
diversos protocolos, que variam de 0,5 mm/minuto até 1 cm/s. Tharanon (1998) propôs 
um deslocamento de 0,5 mm/min, Kohn et al. (1995), Guimarães-Filho (2003), Asprino 
(2005), Brasileiro (2006) e Sato (2009) propuseram um deslocamento de 1 mm/min, 
Trivellato (2001) utilizou a medida de 2 mm/min, Foley et al. (1989) definiram 10 mm/min, 
Bowman et al. (1994) delimitaram o deslocamento em 1 mm/s, Peterson et al. (2005) e 
Van Sickels et al. (2005) em 5 mm/s e Schwimmer et al. (1994) em 1 cm/s. Para o trabalho, 
o deslocamento foi definido em 1 mm/min para os testes mecânicos e 2mm/min para os 
testes fotoelásticos. Entretanto, não existe na literatura trabalhos mostrando diferença 
em relação à resistência quando se altera a velocidade de aplicação da carga. Mas a opção 
é sempre por uma velocidade lenta para melhor observação quanto ao comportamento 




O sentido de aplicação das cargas também apresenta grande variação nos 
trabalhos descritos na literatura, sem um consenso ainda sobre qual seria a melhor forma 
(Kohn et al., 1995). A maior parte dos trabalhos utilizou a incidência de forças na região 
dos incisivos centrais (Ardary et al., 1989; Foley et al., 1989; Guimarães-Filho, 2003; 
Brasileiro, 2005). Seguindo o mesmo princípio, que é o de aplicação de forças verticais 
para gerar forças predominantemente de flexão em cantiléver, Trivellato (2001) exerceu 
forças sobre costelas bovinas fixadas com miniplacas. 
Entretanto, a aplicação de forças verticais na região de incisivos apresenta algumas 
desvantagens. A primeira delas é a dificuldade de estabilização local do instrumento de 
aplicação da carga, pois a área de contato é pequena, mesmo com a confecção de nichos 
ou alguma plataforma, e com a movimentação decorrente da flexão do material de 
fixação, pode ocorrer a desadaptação da ponta da máquina de teste universal, e 
conseqüente alteração dos resultados. Quando realizada a aplicação da carga nos 
molares, a área de contato é maior, portanto, menor a chance de alteração dos 
resultados. Além disso, a literatura já mostrou (Peterson et al., 2005; Van Sickels et al., 
2005) que o deslocamento em virtude dos movimentos de torções é menor quando da 
aplicação de forças na região dos molares do que em incisivos, e por isso da escolha dessa 
região nesse estudo. 
Inicialmente os testes de carregamento com mandíbulas atrófica desdentadas 
íntegras em poliuretano foram de grande importância para demonstrar que o substrato 
tinha resistência suficiente para testar os sistemas de fixação aplicados, uma vez que essas 
mandíbulas atróficas íntegras em poliuretano obtiveram carga de pico maior que o grupo 
do sistema 2.0 com travamento com parafusos de 14mm e resistência bastante próxima 
aos demais grupos, sistemas 2.4 convencional e 2.4  com travamento. Outra informação 
importante está relacionada à total imobilidade do suporte utilizado para teste do sistema 




permitindo inferir que o ponto de aplicação das cargas, assim como a padronização da 
inclusão e apreensão dos modelos, estavam corretos. 
Têm havido muitos debates a respeito do tamanho e do número de placas ósseas 
necessárias para tratar com sucesso a fratura em mandíbulas atróficas. A tendência geral 
tem sido a diminuição do perfil do sistema. A introdução da fixação por meio de 
miniplacas para fraturas de mandíbula com parafusos monocorticais gerou uma 
verdadeira revolução no tratamento destas fraturas. Hoje em dia, a grande maioria dessas 
fraturas são tratadas por meio desta técnica, exceções incluindo fraturas cominutivas, e 
possivelmente fraturas de mandíbulas atróficas. 
Parte dos pesquisadores acredita que quanto menores as placas melhores serão os 
resultados em mandíbulas atróficas. Iatrou et al. (1998) e Mugino et al. (2005) fazem uso 
de maior número de mini placas para aumentar a estabilidade da fixação em fraturas de 
mandíbulas edêntulas. 
Os resultados referentes às médias e desvio padrão das cargas mostraram 
significância estatística para maior resistência nos grupos tratados pelo sistema de fixação 
2.4mm com travamento com parafusos de 16mm, seguidos pelo grupo dos sistema de 
fixação 2.4 convencional, grupo controle e sistema 2.0 com travamento com parafusos de 
14mm. Vale ressaltar que o maior comprimento dos parafusos nos sistemas 2.4mm, foi 
escolhido devido ao perfil da placa ser mais espesso, desta forma todos os parafusos dos 
três grupos testados foram bicorticais. Se tivéssemos utilizado parafusos de 16mm no 
grupo 2.0mm com travamento teria havido muita “sobra” do parafuso após a cortical 
lingual da mandíbula, sem nenhuma vantagem mecânica, por isso neste grupo utilizamos 
parafusos de 14mm de comprimento. 
Quando avaliado de maneira qualitativa o sistema de fixação no 




ocorreu falha do material de fixação, mantendo-se todos os parafusos no interior do 
substrato e ocorrendo a flexão da placa. 
Nesse estudo, foi constatada a diferença estatisticamente significante entre os 
grupos com sistemas de fixação variados. Uma possível explicação para a menor 
resistência dos grupos fixados por meio do sistema 2.0 com travamento é justamente uma 
menor espessura e conseqüentemente menor resistência do material de fixação, porém a 
mesma ficou bastante próxima da resistência apresentada pelo substrato. 
Apesar dessa menor resistência, é importante estar ciente que provavelmente a 
mesma não é clinicamente significante, sendo inclusive semelhante à resistência 
apresentada pelo sistema de fixação 2.4 convencional, que é um método classicamente 
aceito e amplamente utilizado, inclusive preconizado pela AO/ASIF.  
Na estabilização do sistema 2.4 com travamento com parafusos de 16mm 
bicorticais e 2.0mm com travamento com parafusos de 14mm, não existe compressão 
entre os segmentos, que poderia causar danos ao nervo alveolar inferior, bem como o 
maior torque aos côndilos. Além disso, a introdução do sistema de placas com travamento 
2.0mm poucos anos atrás colocou em duvida a indicação pela escolha das placas de 
reconstrução 2.4mm. A marca comercial Synthes®, possui placas com travamento do 
sistema 2.0mm com três espessuras diferentes e o de maior espessura (1,5mm) é 
chamado de placa reconstrutiva 2.0mm com travamento. As placas mais grossas vem em 
varias comprimentos, incluindo algumas tão longas quanto as placas de reconstrução da 
série 2.4mm. A partir de então se começou a usar estas placas, cuja espessura é de 
1,5mm, para o tratamento de fraturas em mandíbulas atróficas logo após sua introdução 
(Ellis & Price, 2008), e hoje esta é a tendência para tratamento de fraturas em mandíbulas 
atróficas, mas ainda há receio em indicá-la devido à menor resistência. 
Ainda vale a pena ressaltar a espessura média das placas utilizadas neste estudo foi 




1,5mm no sistema 2.0mm com travamento. O que demonstra que o sistema de 
travamento dos parafusos nas placas aumentou a resistência às cargas, pois mesmo a 
placa 2.4mm com travamento tendo apenas 2/3 da espessura das placas do grupo 2.4mm 
convencional. Este fato também favorece a indicação do uso clínico das placas 
reconstrutivas 2.0mm com travamento, pois apesar de apresentarem somente 50,8% da 
espessura das placas do sistema 2.4mm convencional, que é amplamente aceito para uso 
clínico, apresentaram 78,5% da resistência apresentada por este último sistema. 
Ellis & Price (2008) baseados na avaliação de casos clínicos afirmam que esta placa 
reconstrutiva 2.0mm com travamento é muito mais resistente do que a miniplaca 
convencional 2.0mm, e uma placa aplicada no rebordo inferior do córtex bucal com 
parafusos bicorticais é o suficiente para fornecer adequada estabilidade para estas 
fraturas. Pelo menos três parafusos em cada lado da fratura devem ser usados. Os 
resultados do presente trabalho corroboram com esta constatação clínica.  
De tal forma há uma grande tendência a utilização de sistema de fixação menores 
e com mesma resistência. Isso porque clinicamente esse tipo de fixação apresenta um 
desempenho muito bom. Esse desempenho mesmo com uma rigidez menor se deve ao 
fato das forças mastigatórias nas primeiras seis semanas pós-operatórias serem reduzidas, 
e sistemas, mesmo de menor resistência, conseguem exercer satisfatória estabilização 
durante a fase inicial do reparo ósseo (Haug 2006). 
Autores como Stoelinga & Borstlap (2003) e Throckmorton & Ellis (2001) 
demonstraram a limitação das forças mastigatórias nas primeiras semanas pós-
operatórias devido principalmente ao edema envolvendo a região da musculatura 
mastigatória e que a fixação com placas e parafusos monocorticais oferecem suficiente 
estabilidade pós-operatória para a reparação óssea. Tal fato torna possível a utilização do 




Clinicamente é ainda muito difícil mensurar o real impacto dessas diferenças de 
resistência dos sistemas de fixação sobre o reparo ósseo, assim como a resistência 
mecânica necessária para promover um reparo ósseo adequado e previsível (Harada 
 et al., 2000; Van der Braber et al., 2004; Nakata et al., 2007). Entretanto, também 
sabemos que o correto posicionamento entre os segmentos podem influenciar o grau de 
contato ósseo e a qualidade da superfície que poderá receber o material de fixação. 
Dessa forma, podemos afirmar que em condições clínicas onde existe um bom 
contato ósseo, teoricamente qualquer uma das técnicas de fixação estudadas nesse 
trabalho pode ser utilizada. 
Vale ressaltar que a escolha da atrofia mandibular “Classe III de Luhr” (Luhr et al., 
1996) foi proposital, pois representa a situação clínica de maior desafio, pois é a mais 
desfavorável ao reparo dos pontos de vista mecânico e biológico. 
Os resultados observados nesta investigação fotoelástica permitem uma análise do 
comportamento das tensões oriundas das cargas funcionais sobre diferentes sistemas de 
fixação interna em fraturas de mandíbulas atróficas edêntulas. O método selecionado 
para essa pesquisa é fortemente balizado por diversos autores como Broadsky et al. 
(1975), Cruz (2004), Laganá (1992), Noonan (1949), Kim et al. (1993), entre outros, que 
descrevem e qualificam a fotoelasticidade como um método de análise que possibilita a 
visualização conjunta das tensões nos corpos, que podem ser medidas e fotografadas, 
enquanto que, em outros métodos analíticos, são necessários gráficos e esquemas de 
distribuição de forças, construídos a partir de dados numéricos. Outra característica é a 
possibilidade de se fazer análise de distribuição de tensões em corpos de morfologia 
complexas, como os ossos do complexo maxilo-facial.  
A fotoelasticidade possui algumas limitações, como a de ser uma técnica indireta, 
exigindo a reprodução da estrutura a ser estudada, o que não é fácil frente aos inúmeros 




durante a sua manipulação, como temperatura, proporção, incorporação de bolhas, entre 
outros fatores. 
É sempre importante ressaltar a importância da avaliação inicial dos modelos 
fotoelásticos exatamente para verificar as tensões que foram formadas na confecção dos 
modelos, o que possibilitará a distinção das mesmas com as franjas de tensões induzidas 
no teste, que são as de interesse para o estudo. O que se busca é a menor quantidade 
possível de tensão inicial, considerando-se como ideal a inexistência de tensões no 
substrato, algo muito difícil de ser obtido, principalmente no caso desse estudo onde é 
necessária a realização das perfurações e posterior inserção dos parafusos, onde a não 
indução de tensão é quase utópica, mesmo quando realizada com o máximo de cuidado, 
com irrigação constante, lentamente e a inserção do parafuso com o mínimo de pressão.  
Outro dado importante diz respeito à distribuição de tensões em uma mandíbula 
atrófica edêntula íntegra, ou seja, sem a simulação do traço de fratura mandibular. Essa 
avaliação é importante para avaliarmos numa mandíbula normal quais são as regiões de 
maior tensão e como elas se alteram com a simulação do traço de fratura sob as diversas 
formas de fixação. 
A avaliação de resistência ao carregamento, discutida na avaliação mecânica, não é 
válida para o teste fotoelástico, pois nesse caso o objetivo não é a avaliação da resistência 
do sistema de fixação, mas sim o padrão de distribuição de tensão. Nesse teste, a opção 
foi pela definição em relação ao deslocamento (10mm e 20mm), sem a preocupação de 
aferir a carga devido a resistência do sistema (fixação e substrato) não ser passível de 
comparação clínica. Além disso, com o recurso da filmagem do teste e das imagens 
fotográficas pudemos registrar a formação, distribuição e concentração das tensões. Esta 





Quanto ao deslocamento realizado no teste fotoelástico, o objetivo é definir 
aquele que permite a melhor visualização em relação à formação das franjas de tensões, 
econsequentemente a melhor análise dos resultados (Bastos, 2005). No caso das 
mandíbulas atróficas com as diversas formas de fixação interna rígida, o deslocamento 
de10 mm pareceu ser aquele com a melhor distribuição de tensões.  
Quando comparamos as fotos do deslocamento de 10 mm com o deslocamento de 
20 mm, foi possível observar que quando levadas as amostras até um maior deslocamento 
houve intensificação das franjas de tensão, sem alteração em relação ao padrão de 
distribuição.  
Considerando as fixações por meio do uso de parafusos bicorticais para esse 
estudo, é possível observar através da análise das franjas de tensões que o principal local 
de concentração das tensões está localizado nos parafusos localizado na região próximo a 
execução da aplicação de carga no estudo realizado com o grupo 2.4mm convencional, 
principalmente nos três primeiros parafusos. Tal constatação não foi observada nos 
grupos 2.4mm e 2.0mm com travamento devido à melhor distribuição de cargas inerente 
ao sistema de travamento. 
A partir dessa consideração é possível afirmar que o uso do sistema com 
travamento observou-se uma melhor distribuição de cargas de tensão e que não houve 
ocorrência destas na região próxima à simulação do traço de fratura. Já a utilização do 
sistema convencional observou-se acúmulo de carga de tensão próximo aos parafusos, e 
que, portanto, necessitam de maior atenção em relação à fixação. Dessa forma, constata-
se um deslocamento da zona de tensão e de resistência mandibular, que normalmente 
está localizada na região da linha oblíqua mandibular, conforme já demonstrado em 
inúmeros trabalhos como os de Seipel (1948), Ralph & Caputo (1975), Mongini et al. 
(1979) e Ralph (1975), incluindo o clássico trabalho de Champy & Lodde (1978), para a 
região mais posterior, que possui maior resistência por apresentar maior volume ósseo 




do corpo mandiular para região de ângulo mandibular também pode ser identificada se 
compararmos o grupo controle com os demais grupos testes na análise fotoelástica.  
É importante ressaltar a diferença em relação à distribuição de tensão em relação 
aos grupos. As amostras dos grupos 2.4mm e 2.0mm com travamento apresentam melhor 
distribuição de tensões quando comparados com o grupo 2.4mm convencional. Isso 
porque as franjas nos grupos 2.4mm e 2.0mm com travamento estão distribuídas de 
forma mais uniforme, com menor ocorrência de áreas de concentração de tensão. Estes 
resultados estão em concordância com estudos de Soderholm (1991) que atribui 
vantagens do sistema de parafusos com travamento. O sistema procura combinar as 
vantagens da fixação nos planos internos e externos. As placas e parafusos do sistema 
com travamento é que fornecem melhor estabilidade na linha de fratura quando 
comparadas com parafusos convencionais sem o travamento dos parafusos na mesma. 
Em um estudo in vitro de Gutwald et al.(1999) descobriram que o sistema de placas e 
parafusos com travamento fornece melhor estabilidade em fraturas de mandíbulas 
simuladas do que placas convencionais quando os parafusos não travam nas placas. 
Assim, temos que é possível usarmos placas menores em fraturas com sistema com 
travamento do que é necessário para sistemas convencionais. 
A concentração de tensão, ao redor dos parafusos pode gerar reabsorção óssea ao 
redor dos parafusos, o que pode levar à perda precoce dos mesmos. Além disso, a 
concentração de tensão entre a placa e a superfície óssea pode gerar reabsorção da 
cortical vestibular e conseqüente desadaptação da placa. Por outro lado, quando há maior 
concentração de tensão em determinada área da fixação, seja sobre as placas ou 
parafusos, também pode haver fratura da placa ou do parafuso, ou ainda do próprio osso 
subjacente. Portanto é importante a avaliação da tensão gerada no sistema osso/fixação, 
assim como a área de concentração desta tensão e vetores de distribuição e dissipação 




fragilidade do sistema, enquanto o contrário, com tensões bem distribuídas e dissipadas 
indicam uma melhor resistência  e equilíbrio do sistema. 
Pesquisadores como Mugino et al. (2005), Iatrou (1998), Frost (1991), Thaller 
(1993) acreditam que placas com baixo perfil promovem os melhores resultados em 
mandíbulas atróficas, estes fizeram uso de maiores ou maior número de mini placas para 
aumentar a estabilidade da fixação em fraturas de mandíbulas edêntulas. Iatrou et al. 
(1998) concluíram que uma única mini placa de Champy usada para fraturas em 
mandíbulas edêntulas pode ser considerado um método seguro, com índice de somente 
3,9% de retratamento em 51 fraturas, uma vez que estas forneceram resistência 
satisfatória e boa distribuição de tensões. 
Considerações precisam ser feitas em relação ao posicionamento das placas nos 
testes mecânicos e fotoelástico. Nesse estudo, as placas estão adaptadas o mais 
justapostas às mandíbulas possível e centralizadas sobre a altura do corpo mandibular. O 
motivo para esse fato é que a mesma foi colocada na posição que favorecesse sua melhor 
adaptação com reprodutibilidade para todas as mandíbulas dos testes mecânicos e 
fotoelásticos e possibilitasse melhor análise das forças de tensão nos testes fotoelásticos. 
A respeito das considerações finais dos testes mecânicos, os resultados obtidos 
pela análise fotoelástica devem ser considerados como mais um fator para auxiliar a 
tomada de decisão clínica, mas não o único. Dessa forma, conhecendo os principais 
componentes dos sistemas de fixação que estão submetidas às maiores cargas, como os 
parafusos situados mais distais à simulação do traço de fratura e nas extremidades das 
placas com dissipação das franjas de tensão principalmente para região posterior do ramo 
mandibular. Assim temos que, os profissionais devem ter maior cuidado em relação ao 
posicionamento e travamento fornecido por esses parafusos a fim de evitar possíveis 
falhas nos sistemas de fixação em seu uso clínico. É importante ressaltar que a realização 




avaliação qualitativa da distribuição de tensões fornecida pelas análises fotoelástica e 
mecânica obtidas neste trabalho. 
Para melhor compreensão do comportamento biomecânico da fixação interna 
rígida das fraturas mandibulares, e para possibilitar o desenvolvimento de materiais e 
técnicas ideais, se realizam estudos experimentais in vitro. Acreditamos que este estudo 
vem a contribuir com a indicação do uso de fixação interna estável por aplicação de 
sistemas de placas reconstrutivas com travamento no tratamento de fraturas de 
mandíbulas atróficas e que o sistema 2.0mm estudado pode ser indicado, tendo a 
vantagem de ser menos palpável, interferir menos com o uso de próteses e ter menor 






De acordo com a metodologia aplicada, e dentro das limitações deste trabalho, podemos 
concluir que: 
1. O sistema de placas com travamento aumenta a resistência, pelo favorecimento da 
melhor distribuição de tensões, quando aplicado em fraturas de mandíbulas atróficas.  
2. Os três sistemas de placas reconstrutivas testados apresentaram eficiência mecânica 
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Após a análise exploratória dos dados usando o procedimento Proc Lab do 
programa estatístico SAS, versão 9.2, foi aplicada análise de variância 1 way e teste de 










The GLM Procedure 
 
Dependent Variable: CARGA 
 
                                       Sum of 
 Source                     DF        Squares    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
 Model                       3     0.93929175     0.31309725     92.33   <.0001 
 
 Error                      16     0.05425800     0.00339112 
 
 Corrected Total            19     0.99354975 
 
 
               R-Square     Coeff Var      Root MSE    CARGA Mean 
 
               0.945390      3.355906      0.058233      1.735250 
 
 
 Source                     DF      Type I SS    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
 GRUPO                       3     0.93929175     0.31309725     92.33   <.0001 
 
 
 Source                     DF    Type III SS    Mean Square   F Value   Pr > F 
 
 GRUPO                       3     0.93929175     0.31309725     92.33   <.0001 
 
 
 
